SID - Self Indicating
Dynamometer

ElE  Operating instructions = PyKOBOACTBO MO 3KcMyaTaumm
IR Mode d'emploi = odnyieg xelpiopol

E=  Bedienungsanleitung Brukerinstruksjoner

Manual de instrucciones Bruksanvisning

IR  Istruzioni per I'uso EiE  R(EIREE

Gebruikersinstructies Lol Jeil Glaglas

THIS MANUAL WAS WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE AND PROFESSIONALLY
TRANSLATED TO ALL OTHER LANGUAGES CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT.
PLEASE NOTE THAT STRAIGHTPOINT ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS OR
OMISSIONS.
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Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue,
Waterlooville, Hampshire PO7 3DU - UK

Product:

Product Description:

Marking:

Manufacturer:

Tel: +44(0)2392 484491 - straightpoint.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Self-indicating Dynamometer SID6T5

Dynamometer Designed to replace outdated mechanical
products still in the field. Works with loads up to 14,300 Ibs
(6500 Kg).

Integral large 25mm (1 inch) LCD display. High resolution
5000 divisions.

Constructed from high-quality aerospace grade aluminium
that provides a high strength to weight ratio, and allows
the use of a separate internal sealed enclosure for the load
cell's electronic components, rated to IP65 or NEMA4X
environmental.

Rigged using industry standard shackles such as Crosby
G2130, this dynamometer has been designed to minimise
headroom (6.14” or 156mm from eyc to eyce). With a
safety factor of over 500 % , its compact lightweight design
does not sacrifice on strength.

Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterlooville

Hampshire

P07 3DU, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of harmonized or applicable technical standards and, where applicable or
required, a European Union Notified Body certification.

Directives:

Applicable
Harmonised
Standards

Notified Body:
Quality Management:

The described product above, is in conformity with:
EU Machinery Directive 2006/42/EC;

EU EMC Directive 2014/30/EU

EU RoHS 2011/65/FU

EU Machinery Directive 2006/42/EC
ENISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.

EMC Directive

BS EN 55011:2016+A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance
characteristics. Limits and methods of measurement;

EN 61326-1 Flectrical equipment for measurement, control and laboratory use, FMC requirements, Part 1, General
Requirements;

EN 61000-6-1 — Electromagnetic compatibility (EMC), Part 6.1, Generic Standards Immunity for residential,
commercial and light industrial cnvironments.

RoHS

EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect
to the restriction of hazardous substances.

Self-declared
1SO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable Directives and applicable harmonised technical Standards.

EU Authorised
Representative:

SQS692 Issue 1
June 2024

CROSBY EUROPE Signed, on behalf of Authorised Representative:
Industriepark Zone B N*26 — ‘ﬁ;\ —

B-2220 Heist-op-den-Berg = _'E?:?ﬁ —

Belgium Name: Thomas Dietvorst )

Position: General Manager
Date: 17t June 2024

Registered in England No. 04375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

Registered Office: Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, UK, SW1H 0BL



Crosby Straightpoint

123 Proxima Park, Houghton Avenue,
Waterlooville, Hampshire PO7 3DU - UK

Tel: +44(0)2392 484491 - straightpoint.com

DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Self-indicating Dynamometer SID6T5

Product Description: Dynamometer Designed to replace outdated mechanical products
still in the field. Works with loads up to 14,300 Ibs (6500 Kg).

Integral large 25mm (1 inch) LCD display. High resolution 5000
divisions.

Constructed from high-quality aerospace grade aluminium that
provides a high strength to weight ratio, and allows the use of a
separate internal sealed enclosure for the load cell’s electronic
components, rated to IP65 or NEMAZ4X environmental.

Rigged using industry standard shackles such as Crosby G2130, this
dynamometer has been designed to minimise headroom (6.14" or
156mm from eye to eye). With a safety factor of over 500 %, its
compact lightweight design does not sacrifice on strength.

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterlooville
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of UK Statutory Instruments (and their amendments) and/or applicable
technical standards’; and, where applicable, or required, UK Notified Body certification.

UK Regulations: The described product above, is in conformity with:
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008;
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016;
The RoHS Regulations 2012.

Applicable Designated The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
RS FN 55011:2016+A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance
characteristics. Limits and methods of measurement;

EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements, Part 1,
General Requirements;

EN 61000-6- EN 61000-6-1:2019 — Electromagnetic compatibility (EMC), Part 6.1, Generic Standards Immunity
for residential, commercial and light industrial environments.

The RoHS Regulations 2012
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

UK Notified Body: Self-declared.
Quality Management: 1S0 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438
Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it

conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable UK Regulations and applicable designated technical
Standards.

Technical Straightpoint (UK) Limited, Signed, on behalf of Straightpoint (UK) Limited:
Documentation 123 Proxima Park J_;-EH—_E—_--_.
Available From: Houghton Avenue o
Waterlooville -

Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: June 17t 2024

Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

SQS792 Issue 1 Registered in England No. 04375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

June 2024 Registered Office: Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, UK, SW1H 0BL
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All products manufactured and sold by Straightpoint Ltd, are sold with the express understanding that the purchaser and user are
thoroughly familiar with the safe use, proper care and application of the product.

Responsibility for the safe use, proper care and application of the product rests with the user.

Failure of the product can occur due to misapplication, abuse, overloading, or improper care and maintenance.

There are numerous government and industry standards that cover products manufactured and sold by Straightpoint Ltd. This
document makes no attempt to reference all of them. We do reference standards that are most current like ASME B30.26-2010
“detachable load indicating devices.”

Ratings shown in Straightpoint Ltd literature are only applicable to new or “as new condition” products.

Rated capacities define the greatest force or load a product can carry under usual or normal environmental conditions. Shock loading
and extraordinary conditions must be taken into account when selecting products and product capacity.

Some of the products in the Straightpoint Ltd catalogues are designed for use with rigging hardware and components which could be
supplied from several different manufacturers. It is crucial that you read and understand the literature from these manufacturers, as
well as governmental standards and industry technical manuals.

The rated capacity, design factor and efficiency rating of each Straightpoint Ltd product may be affected by wear, misuse,
overloading, corrosion, deformation, intentional alteration, age and other use conditions.

The recommended proof load on all items manufactured and sold by Straightpoint Ltd is twice the working load limit (WLL), unless
otherwise shown. Proof testing is included on all Straightpoint Ltd load indicating products.

Tous les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd sont vendus a la condition expresse que I'acheteur et |'utilisateur soient
parfaitement familiarisés avec 'utilisation sécuritaire, les soins appropriés et I'application du produit. La responsabilité de I'utilisation
sécuritaire, des soins appropriés et de I'application du produit incombe @ I'utilisateur. Une défaillance du produit peut étre due @ une
mauvaise utilisation, un abus, une surcharge ou & un mauvais entretien ou maintenance. Il existe de nombreuses normes
gouvernementales et industrielles qui couvrent les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd. Ce document ne fait pas référence a
I'ensemble d'entre elles. Nous référons aux normes de référence qui sont les plus courantes comme ASME B30.26-2010 "appareil indiquant
une charge."

Les notes indiquées dans les documentations émises par Straightpoint Ltd sont seulement applicables aux nouveaux produits ou en tant
que nouvelle condition. Les capacités nominales définissent la force ou charge maximale que le produit peut supporter dans des conditions
d'utilisation environnementales normales. Tout risque de secousse au chargement ou toute condition d'utilisation extraordinaire doivent
étre pris en compte lors de la sélection des produits et de la capacité du produit. Certains produits des catalogues Straightpoint Ltd
catalogues sont congus pour une utilisation avec des accessoires de montage et des composants qui pourraient étre fournis par différents
fabricants. Il est essentiel que vous lisiez et compreniez la documentation de ces fabricants, ainsi que des normes gouvernementales et les
manuels techniques de |'industrie.

La capacité nominale, la conception et |'efficacité des facteurs de chaque produit fourni par Ltd Straightpoint pourraient étre affectées par
I'usure, la mauvaise utilisation, surcharge, corrosion, déformation, altération intentionnelle, I'ége et autres conditions d' utilisation. La charge
d'épreuve recommandée pour tous les articles fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd est le double de la charge maximale d'utilisation
(CMU), sauf indication contraire. La charge d'épreuve se retrouve sur tous les produits de la gamme Straightpoint Ltd.

Alle durch Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Produkte werden in dem ausdriicklichen Verstdndnis verkauft, dass
Kdufer und Nutzer vollstdndig mit der sicheren Nutzung als auch der sachgemdBen Behandlung und Anwendung des Produktes
vertraut sind. Die Verantwortung fiir die sichere Nutzung als auch die sachgemdBe Behandlung und Anwendung des Produktes liegt
bei dem Nutzer.

Als Folge von unsachgemdiBer Anwendung, Behandlung und Instandhaltung oder Uberbelastung kann Produktversagen auftreten.
Es gibt zahlreiche staatliche- und Industrienormen, die durch Straightpoint Ltd hergestellte und vertriebene Produkte betreffen. In
diesem Dokument wird nicht der Versuch unternommen, auf jede dieser Normen zu verweisen, lediglich die gdngigsten wie ASME
B30.26-2010 ,abnehmbare Gerdte zur Lastenanzeige” werden erwdhnt. In Prospekten von Straightpoint Ltd angegebene
Leistungsangaben gelten nur fiir neue oder ,,im Neuzustand befindliche” Produkte.

Die Tragfdhigkeit bestimmt die maximale Belastung eines Produktes unter normalen Umgebungsbedingungen. Bei der Auswahl der
Produkte und ihrer Belastbarkeit sind Schockbelastung und auBergewohnliche Umsténde zu beriicksichtigen.

Einige der Produkte in den Katalogen von Straightpoint Ltd sind fir die Nutzung mit Verspannungsequipment- und elementen
entwickelt, die von mehreren verschiedenen Herstellern bereitgestellt sein konnten. Es ist duBerst wichtig, dass sie die Anleitungen
dieser Hersteller lesen und verstehen, ebenso wie die entsprechenden staatliche Normen und technischen Handbiicher.

Die Tragfdhigkeit, der Berechnungsbeiwert und der Giitegrad eines jeden Produktes von Straightpoint Ltd kénnen durch Verschleif3,
falsche  Anwendung, Uberbelustung, Korrosion, Verformung, —absichtliche Umdnderung, Lebensdauer und andere
Anwendungsumstdnde beeinflusst werden.

Die empfohlene Priiflast fiir alle von Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Posten entspricht dem Doppelten der
zuldssigen Tragfahigkeit, sofern nicht anders ausgewiesen. Bei allen Lastenanzeige-Produkten von Straightpoint Ltd sind Priiftests
inbegriffen.
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Todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd se venden sabiendo explicitamente que el comprador y el usuario son
plenamente conocedores de utilizar el producto de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El usuario es responsable de utilizarlo de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El mal funcionamiento del producto puede deberse a un uso indebido, abuso, sobrecarga, o cuidado y mantenimiento inadecuados.
Hay maltiples estandares gubernamentales e industriales que incluyen los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd. En este
documento no se pretende citar todos ellos. Si citamos estandares muy actuales como el ASME B30.26-2010 “dispositivos indicadores
de carga desmontables.”

Las valoraciones que aparecen en las publicaciones de Straightpoint Ltd solo se aplican a productos nuevos o “como nuevos”.

Las capacidades valoradas definen la fuerza mayor o la carga que un producto puede soportar en condiciones ambientales normales.
Se deben tener en cuenta las cargas de choque y las condiciones extraordinarias al seleccionar los productos y la capacidad de los
mismos.

Algunos de los productos de los catdlogos de Straightpoint Ltd estan disefiados para su uso con hardware adicional y componentes
que pueden facilitar distintos fabricantes. Es fundamental que lea y entienda las publicaciones de estos fabricantes, asi como los
estandares gubernamentales y los manuales técnicos de la industria.

La capacidad valorada, el disefio y el indice de eficiencia de los productos de Straightpoint Ltd puede verse afectado por el desgaste,
un uso indebido, una sobrecarga, la corrosion, una deformacion, una alteracion intencioada, la edad y otras condiciones de uso.

La carga de prueba recomendada en todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd es dos veces el limite de carga de
trabajo (WLL, segln sus siglas en inglés) a menos que se indique lo contrario. Los ensayos estan incluidos en todos los productos
indicadores de carga de Straightpoint Ltd.

Tutti i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd, sono venduti con la condizione espressa che I'acquirente e I utilizzatore abbiano
molta familiarita con |'uso sicuro, la cura e I'applicazione del prodotto.

La responsabilita per I'uso sicuro, la cura e I'applicazione del prodotto spetta all'utente.

Problemi al prodotto possono verificarsi a causa di cattiva applicazione, abuso, sovraccarico, o mancanza di cura e manutenzione.
Numerose sono le norme governative e di settore che coprono i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd. Il presente
documento non fa riferimento a tutte le suddette; facciamo riferimento a standard piti attuali come ASME B30.26-2010 "dispositivi che
indicano carico removibile."

Valutazioni riportate relative a Straightpoint Ltd sono solo applicabili ai prodotti nuovi o in condizioni “come nuovi”.

Le capacita riportate definiscono la forza o il carico piti grande che un prodotto puo trasportare in condizioni ambientali normali o solite.
Condizioni straordinarie di carico devono essere prese in considerazione nel selezionare prodotti e capacita del prodotto.

Alcuni dei prodotti nei cataloghi Straightpoint Ltd sono progettati per |'uso per mezzo di accessori e componenti che potrebbero essere
forniti da diversi produttori diversi. £ fondamentale leggere e comprendere la documentazione di questi produttori, cosi come le norme
governative ed i manuali tecnici del settore.

La valutazione della capacita nominale, fattore di sicurezza e di efficienza di ogni prodotto Straightpoint Ltd pud essere influenzata da
usura, uso improprio, sovraccarico, corrosione, deformazione, modifiche intenzionali, et e altre condizioni di utilizzo. Il carico di prova
consigliato su tutti gli articoli prodotti e venduti da Straightpoint Ltd & il doppio del limite di carico di lavoro (WLL), se non diversamente
indicato. Il test di prova & incluso su tutti i prodotti Straightpoint Ltd che indicano carico.

Alle producten die door Straightpoint Ltd zijn geproduceerd en verkocht, worden met het uitdrukkelijke begrip verkocht dat de koper
en gebruiker zeer vertrouwd zijn met veilig gebruik, goede zorg en toepassing van het product. De verantwoordelijkheid voor veilig
gebruik, goede zorg en toepassing van het product ligt bij de gebruiker.

Defecten van het product kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde toepassing, misbruik, overbelasting of onjuiste zorg en
onderhoud van het product.

Er zijn verschillende maatstaven van overheidswege en uit de industrie die betrekking hebben op producten geproduceerd en verkocht
door Straightpoint Ltd. Dit document bevat geen verwijzing naar al deze maatstaven. We verwijzen naar maatstaven die het meest
van toepassing zijn, zoals de ASME B30.26-2010 “afneembare belasting aanwijsapparatuur”. Kwalificaties als aangegeven in
naslagwerken van Straightpoint Ltd of Straightpoint Inc. zijn slechts van toepassing op nieuwe producten of producten die “zo goed
als nieuw” zijn.

Nominale capaciteiten bepalen de grootste kracht of lasten die dit product kan dragen onder gebruikelijke of normale
omgevingsomstandigheden. U dient tijdens het selecteren van producten en productcapaciteit rekening te houden met
schokbelasting en buitengewone omstandigheden.

Enkele producten uit de catalogi van Straightpoint Ltd zijn ontworpen voor gebruik met tuigageapparatuur en — onderdelen, welke
door verschillende producenten geleverd kunnen worden. Het is van cruciaal belang om de naslagwerken van deze producenten goed
door te lezen en te begrijpen, evenals alle maatstaven van overheidswege en technische handleidingen uit de industrie.

De nominale capaciteit, ontwerpfactor en efficiéntie van elk product van Straightpoint Ltd kan worden beinvioed door slijtage,
misbruik, overbelasting, corrosie, misvorming, bewuste aanpassing, levensduur en andere gebruiksomstandigheden.

De aanbevolen proeflast voor alle artikelen geproduceerd en verkocht door Straightpoint Ltd is tweemaal de drempelwaarde voor de
werklast (WLL), tenzij anderszins aangegeven. De proeflast is inbegrepen bij alle lastweegtoestellen van Straightpoint Ltd.
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Bcs npoayKuvs KomnaHui Straightpoint Ltd mpogaeTcs ¢ y4etom Toro, UTo NoKynaTerib v Mosb30BaTeSlb XOPOLLO 3HAKOMbI C MPaBUIamm
6€30MacHON SKCrTyaTaLyv 1 MPaBUIIHOTO yXxofa. OTBETCTBEHHOCTb 3a 6E30MacHyH0 SKCTUTyaTaLyio 1 HAIEXALLMIA YXOZ 3a
NPYIoGPETEHHbIMV U3AENMAMI BO3NAraeTCA Ha Nonb3oBaTens.

[NoromKa V13aena MOXeET MPOV30IATY BCNIEACTBIE €70 HEMPaBUTLHOM KCTUTyaTaL{vv, Neperpyskyi 1 HeNPaBUTLHOTO YXOfa 1
06CyKIBaHUA.

Mpopykuya komnaHwi Straightpoint Ltd nsrotoeneHa B COOTBETCTBIM C MHOMECTBOM rOCY/AAPCTBEHHBIX 1 MPOMBILLIEHHBIX CTaHAAPTOB. B
HaCToALEM A0KYMEHTE UMEIOTCA CCbITKY TONBKO Ha HEKOTOpbIe (Hanbonee akTyarbHble) U3 HuX, Hanpuvep: ASME B30.26-2010 «cbemHble
YCTPOVICTBA 151 B3BELLMBAHUIS.

XapaKTepyCTviku, NpriBeeHHbIe B JOKYMEHTALM KoMaHuii Straightpoint Ltd, IpriMeHMbI TONbKO K HOBbIM U3AENMAM WA N3AENNAM, MO
COCTORHYIO COMOCTaBVMbIM C HOBBIMU.

HomviHanbHas rpy30MogbeMHOCTb MPe/CTaBAET cOGOM HaVGOSbLLYIO CYTY VNN Harpy3Ky, KOTOPYIO MOXKET BbifiepaTb U3ferniie B OBbIUHbIX
W HOpMaJTbHBIX YCTOBUSAX. 1o BbIGOPE M3AENNIA 1 VX MPOM3BOAVTENBHOCTY CIeAyeT YUMTbIBaTb BO3MOXHbIE YAapHbIE Harpy3Ku 1
Upe3BbIUaliHbIe yCIOBYS.

HeKoTopbie 13 13enuii B Katanorax Komnanuii Straightpoint Ltd npeaHasHaueHbl Ana UCronb3oBaHA Ha TakenaKHOM 060pyAoBaHIN 1
3MeMeHTaXx, KOTopble MOTYT MOCTaB/IATLCA PasIMUHBIMUI MPOV3BOAVTENAMM. OUeHb BaXkHO MPOYMTATL U MOHATL CofepMaHIe
[JIOKyMeHTaLW K TakoMy 060py/0BaHMI0, a TakKe roCy/japCTBEHHBIX CTaHAAPTOB 1 TEXHNUECKVX PYKOBOACTB AR MPOMBILLTIEHHOTO
06opyfoBaHIA.

Ha HOMVHabHYIO MPY30MObEMHOCTb, PACUETHbIN KOIDOULIMEHT 1 MOKa3aTesb SGGEKTUBHOCT Kaxk[OTo M3AENA KomnaHuil Straightpoint
Ltd. MOXeT BO3Ae/ICTBOBATb VI3HOC, HEMPaBIIbHOE VCTIOMNb30BaHME, Neperpy3Ky, Kopposus, AedopMaLVs, MpefHaMepeHHas
MoAUdUKaLWS, CTapeHyie 1 ApyTie YCTIOBUA SKCTUTyataLn.

PekomMeHyemas IonyCTIMas Harpy3ka Ha BCe U3fenia KoMmaHui Straightpoint Ltd B 48a pasa npesbilaeT npeaenbHo fOMyCTIMyio
Harpys3ky (MH), e He yKkasaHo nHoe. Bee nspenua Straightpoint Ltd fna B3seLuvBaHMA NPOLLAN KOHTPOMbHbIE UCTbITAHKA.
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‘ONa Ta TMPOIdVTa TTOU KaTaoKeuddovTal Kat TwAouvTal amo TG Straightpoint Ltd, mwhovvTal pe Tn pntr em@UAagn 6Tt 0 ayopaoTrg Kat
0 XPNOTNG Eival TARPWE EEOIKEIWHEVOL PE TNV AOPAA XPrON, TNV KATANNAN @PovTiSa Kal TNV EQAPHOYr TOU TIPOIOVTOG.

H €uBUvn yia TV ac@ar xprion, TV KATaMnAn @povTida Kal TV papuoyr) Tou PoidvTog emBapUVel TO XPHOTHN.

Amotuxia Tou TIPOIOVTOG UMOpPEi va OQEINETAl OTNV KAKN EQAPUOYH, KAKOTOINON, UMEPPOPTWON 1} akatdAANAN @povtida Kat
ouvtripnon.

Ymdpxouv TOMNG KUBEPVNTIKA Kat BIOUNXAVIKA TTPATUTTA TIOU KAAUTTTOLV Ta TIPOIOVTA TIOU KATaoKELUAovTal Kat TwAovvTal amd Tig
Straightpoint Ltd. To mapoév éyypago Sev kavel Kapia mpoomdBela va ta avagépel Oha. Mvetal avagopd ota mAéov pdopata
TPOTUTIA, 6TIWG To ASME B30.26-2010 "0UCKEUEG EVOEIENE AMOOTIWHEVOU (pOopTiov.

BaBpoloyieg mou mapouvaotdlovtar otn PiAoypagia Twv Straightpoint Ltd, 1oxvouv pévo yia véa mpoidvta iy mpoiovta «oav
Kkawouplar. Ol OVOPACTIKEG IKavOTNTEG kaBopilouv Tn peyoUTEPN SUVOUN 1) POPTIO TIOU UIOPEL VA HETAPEPEL éval TIPOIOV UTTO
OLVRBELG 1 KAVOVIKEG TTEPIBANNOVTIKEG OUVONKEG. Mpémel va AapBavovTal Umoyn TIEPITTWOELS UTIEPBOAIKOU POPTIOU KAl ECAIPETIKWV
OUVONKWVY KaTd TV EMAOYH TIPOIGVTWVY Kall XWwPNTIKOTNTAG TPOIGVTWV.

Oplopéva amod Ta mPoidvTa oToug Kataldyoug Twv Straightpoint Ltd gival oxedlaopéva yia xprion pe e€omAopd e€apTiong Kat
OUOTATIKA TIOU UITOPE( VAt TTIPOCG@EPOVTaL amd SIAPopoug AMNOUG KATAOKEUAOTEG. Eival onpavTiko va SIaBACETE Kal KATAVONOETE TN
BiBAoypagic TTou IPOGPEPOLV AUTOI Ol KATAOKEUAOTEG, KABWGE Kall T KUBEPVNTIKA TTPOTUTIA KAl BIOHNXAVIKA TEXVIKA eyXEIpidIa.

H OVOPOOTIKA XWweNTIKOTNTA, O CUVTEAEOTHG OXESIOOMOU KAl N OVOUACTIKN TIUA QMOTENECUATIKOTNTAG KABE TPOIdVTIWY Twv
Straightpoint Ltd pmopei va emnpeacTtolv amoé mapdyovteg 6mwg gBopd, Kakr Xpron, unepeoptwan, SIaBeworn, Mapapdpewarn,
£0KEPHEVN aMoiwan, NAIKia Kat AAEG OUVONKES XPronG.

To CUVICTWHEVO POPTIO AMOSEIENG Yia OAA Ta OTOIKEIA TTOU KataokevalovTal kat wAouvtat amd Tig Straightpoint Ltd eivat dimhdoto
Tou opiou popriou epyaaiag (WLL), ektdc av opiletat StagopeTikd. Amotehécpata SoKIaoTIKou eNéyxou mephapBdvovtal oe Oha Ta
TipoidvTa évdegnc gopTtiou Twv Straightpoint Ltd.

Alle produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er solgt med den uttrykkelige forstaelsen at kjeperen og brukeren er godt kjent
med trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet.

Ansvaret for trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet hviler pa brukeren.

Produktsvikt kan oppstd pa grunn av misbruk, feilaktig bruk, overbelastning, eller feilaktig behandling og vedlikehold.

Det finnes flertallige statlige og industristandarder som dekker produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd. Dette dokumentet
har ikke som hensikt & henvise til dem alle. Vi henviser til standarder som er mest oppdaterte slik som ASME B30.26-2010 “avtakbar
last indiserende utstyr.”

Klassifiseringer vist i Straightpoint Ltd litteratur gjelder kun nye eller produkter i “som ny tilstand”.

Klassifiserte kapasiteter definerer det starste trykket eller belastningen et produkt kan baere under vanlige eller normale miljgmessige
betingelser. Slagbelastning eller ekstraordinaere betingelser ma tas i betraktning ved valg av produkter og produktkapasitet.

Noen av produktene i Straightpoint Ltd katalogene er designet for bruk med rigging hardware og komponenter som kan leveres fra
flere forskjellige produsenter. Det er viktig at du leser og forstdr litteraturen fra disse produsentene, sa vel som statlige standarder og
industritekniske handbeker.

Den klassifiserte kapasiteten, designfaktoren og effektivitetsgraden av hvert Straightpoint Ltd produkt kan vaere pavirket av slitasje,
misbruk, overbelastning, korrosjon, deformering, tilsiktet alterasjon, alder og andre bruksbetingelser.

Den anbefalte provebelastningen pa alle elementene produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er to ganger arbeidsbelastningsgrensen
(WLL) (ABG), om ikke annet er vist. Prevebelastning er inkludert pa alle Straightpoint Ltd lastindiserende produkter.
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Alla produkter som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd sdljs med uttryckliga hdnvisningar om att képaren och anvandaren har god
kdnnedom om sdker anvdndning, skotsel och tilldmpningen av produkten. For scker anvéndning, skétsel och tilldmpningen av
produkten ansvarar anvdndaren.

Felaktig anvéndning, missbruk, Gverbelastning eller felaktig skotsel och underhall kan leda till att produkten forddrvas.

Det finns manga statliga standarder och branschstandarder som omfattar produkterna som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd .
Detta dokument forsoker inte referera till dem alla. Vi refererar till den IGmpligaste standarden ASME B30.26-2010 for “l6stagbara och
belastningsindikerande enheter”. Varden som anges i litteratur fran Straightpoint Ltd gdller endast nya produkter eller produkter i
“nyskick”.

Den nominella kapaciteten definierar den storsta kraften eller lasten en produkt kan bdra under vanliga och normala
miljéforhallanden. Chockbelastning och exceptionella férhallanden maste beaktas vid val av produkter och produktkapacitet.

Nagra av produkterna som visas i katalogerna fran Straightpoint Ltd dr utformade for anvdndning med rigghdrdvara och
kompontenter som kan levereras fran flera olika tillverkare. Det @r viktigt att du Iaser och forstar litteraturen fran dessa tillverkare samt
statliga standarder och industritekniska handbocker.

Den nominella kapaciteten, utformningsfaktorn och verkningsgraden for varje produkt fran Straightpoint Ltd kan paverkas av slitage,
missbruk, Overbelastning, korrosion, deformation, avsiktlig fordndring, alder och annan anvdndning. Den rekommenderade
provbelastningen pa alla enheter som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd dr dubbelt sa stor som den maximala arbetslasten, om
inte annat anges. Provtestning gors pa alla belastningsindikerade produkter fran Straightpoint Ltd.

LS

H BEHRAR"  (Staightpoint Ltd) HEFHENATE" @, HENMEREMIBIA, FROBEAMNERATEME™
GRS, UM RERNA, M RERTATERSEMA. &SP ERNREA R,
TEYMRA, A, BOREERTTR, SERILPRITINIER, A RSB RMEERS.
HSAERABHISHENRAERNBRTHTIATARRARS, EAERAFMRSIATRLRTITEIRE GNEE
HURTAZIM ASME B30.26-2010 PIFEIXARHETIREITA) | MHRSRATEXLARRITE,
HEARABNF RFMIFEA LR EIERR, (NESATH - REEETS TEASHER™R.
AEHATRENRIBTE R M E BIRSM T r ReiREFTREASIRAINIRA T, TR R R R H TR KA,
A [P e — EARSR IR R St
BSFRERPN L GR, iR EERSBRAMMT S AER, ﬁﬁ“ﬁﬂﬁjﬁémﬁf&%_ﬁii"o Hik, &
PRI IARS A R X A S SRR A BT RUR BRHBRA R AT RAIEE, R—mIFE
FEESARGISIEENT™ R, HIESAED, RITAR (ReAK) *EIxﬁ(ﬁ)}%u—l‘é‘éﬁﬁﬂlﬁ%l?wgﬂﬂ, BER
SR, ERGEA. IE. B T ASNERE. BUUREM—EERR.
RS, N THAEREATR RSN, BUNBTERI T REA TSR WD) WA () 5 =84
BISHFE R IET @, TEHEFEETHFARIE,

Lol

a5 il 5a¥ alaREN & S Ayl e padaall 5 sl ol al s pgie 15 Straightpoint Ltd 4 (e delalls de siadl Clatiall gaen
Allaaiuly 5 40 Sl
et 5 AaiDlall Aliall 5 e AlaRiaY) Al g pana ariiisal) Joay
Ol e Al 5 Aiadl 5 500 30 A gl s paREYT ¢ g Jlarias¥] o s Casesy geiiall dusiy 8
e LN LY e 284l o3 x5 Y Straightpoint Ltd e Akl de sivad) clatia) i Al ebioall s e sSall adall e 40 s
" Juaill AL A sanll 3 3eal" ASME B30.26-2010 Jie sl _u,n 3 pailadl el ) s L) _L._Av o34

Mayaall Al oo Ll suaadl ciladiall e Stralghtpomt Ltd Sl (b Leal) Jliall sl (3:dass
vie el b Al Gyl g adll Jaeal iy cong Aaolal) Sl salinall duall ol  Lelea geiiall (S A san 5l 558 S J‘A"SJM\Q\.L.JV
Al ikl jsd)
S ) G cpilite (iian e Lol Jpeanll (S ad) €l Sy Cilann g o350 daaas Straightpoint Ltd s IS 8 Al cilaiall (as
Aclivall 8 Adl) AaY) g dua Kol ulaall ) ALY Liagdli g cpioaall oV 58 (g 82 sl) claiioaal) T o
Taall 5 550 301 A sandl s Jlaniasll) ¢ gus 5 plad3u) e @il L Straightpoint Ltd clatie o e JS Ga i s asaad dale 55 siall dand) il 8
5AY) ARV G pla s el s dexial) il 5 o gl 5
Gt Gl A 5 LAY o ) Lo Jeadl Jas 2 Conay Straightpoint Ltd J (e el s dxiead) clatiadl S 8 4y (oo sall 3 sl Jon s
LA seall Gl LAY Straightpoint Ltd e A A sealdl Ly Gilafic pes




Before using the Self Indicating Dynamometer take some time to read this manual and familiarise yourself with it. ™ L
The Self Indicating Dynamometer is supplied with a single 9v PP3 battery — this needs to be fitted before use. S

Fit the battery supplied by removing the two cross head screws which retain the battery cover.

Avant d'utiliser Self Indicating Dynamometer, prenez le temps de lire le présent manuel et de vous familiariser avec I'appareil.
Self Indicating Dynamometer est fourni avec une pile 9v PP3. Celle -ci nécessite d'étre mise en place avant I utilisation.
Mettre en place la pile fournie en dévissant les deux vis cruciformes retenant le couvercle de la pile.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, dieses Handbuch zu lesen und sich mit der Thematik vertraut zu machen, bevor -
Sie den Self Indicating Dynamometernutzen. Der Self Indicating Dynamometer wird mit einer einzelnen 9V-PP3-Batterie

geliefert — diese muss vor der Nutzung eingelegt werden.

Legen Sie die mitgelieferte Batterie ein, nachdem Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben entfernt haben, die die Batterieabdeckung fixieren.

Antes de utilizar el Self Indicating Dynamometer, tomese su tiempo para leer este manual y familiarizarse EI
El Self Indicating Dynamometerincluye una pila de 9 voltios PP3, que debe colocarse antes de utilizarse el dispositivo.
Coloque la pila que se incluye retirando los dos tornillos de estrella que sujetan la tapa de la pila.

Prima di utilizzare Self Indicating Dynamometer si consiglia di leggere il manuale e familiarizzare con il dispositivo. I]
Self Indicating Dynamometer é dotato di un’unica batteria PP3 a 9v, che deve essere inserita prima dell’uso.
Inserire la batteria in dotazione rimuovendo le due viti a croce che tengono chiuso il coperchio del vano della batteria.

Vooraleer de Self Indicating Dynamometer te gebruiken, leest u deze handleiding zorgvuldig door en zorgt u ervoor dat u ermee
vertrouwd raakt.

De Self Indicating Dynamometer is voorzien van een enkele 9v PP3 accu - deze dient voor gebruik geplaatst te worden.

Plaats de meegeleverde accu door de twee kruiskopschroeven te verwijderen die het deksel van het accucompartiment op haar plek houden.

Mepeps ncnonb3osaHviem Self Indicating Dynamometer BHMaTeNbHO 13yuKTe HACTOALLEE PYKOBOACTBO.
Self Indicating Dynamometer nocraBnsetcs ¢ ogHol 6atapeeii Tuna PP3 Ha 9 B. Ee He06X0AMMO yCTaHOBUTL NEpPes Hauanom

pabortbl.

CHyMUTE KpPbILUKY 6aTape|7|Horo 0TCeKa, OTKPYTMB [iBa BMHTa C KPECTOBbIMW FO/I0BKaMU, 1 yCTaHOBUTE GaTapelo.

Mpwv and  xprjon tou Self Indicating Dynamometer aglepwoTe Aiyo Xpdvo yia va SIaBACETE auTo T EYXEPIBIO Katva
£§oIKelWOE(TE pEe QUTO.

To Self Indicating Dynamometer mapéxetat e pia pratapia Tomou 9v PP3 — autr| ripérel va ToroBetnBei mptv and m xprion.

TomoBeTOTE T praTapia TTou TIAPEKETAL APAPWVTAG TIG SUO BISES e Kepahr} TTAUPOV TTOL CUYKPATOUV TO KAAUHA TNG UITATapiaG.

For du bruker Self Indicating Dynamometer ta deg tid til & lese denne brukerhandboken og gjer det kjent med den. -
Self Indicating Dynamometer er forsynt med et enkelt 9v PP3 batteri - dette ma tilpasses for bruk. i |
Tilpass batteriet forsynt ved a fjerne krysshodeskruene som holder pa plass batteridekselet.

Innan du anvander Self Indicating Dynamometer skall du ta dig tid att Iasa den har handboken sa att du blir vdl fortrogen -I
med den. |
Self Indicating Dynamometer levereras med ett enkelt 9 V PP3-batteri som mdste sdttas in fore anvindning.

Sdtt in batteriet genom att ta bort de tva kryssparskruvarna som haller batteriskyddet pa plats.

{3 Self Indicating Dynamometer &, 57E—EAEFMAIEAFM, REEPNEFRBNER, :‘l:l‘z‘% ‘ﬁ
Self Indicating Dynamometer B —T5 9V PP3 E3jth, RIS LIvA, EPGEY
T EE RSB RIRE], ARSI,

3oJ luuag 3l Self Indicating Dynamometer: Lo of o2 Usse S 35k8 03 Ul slkalp ¢dis pressles. sis2 The 4_‘_‘ N I |
Self Indicating Dynamometer bl yss 9v PP3 sle$ — (sop (50 @ xdgonl God Ulpseg sl -

s el 8 Ul .0 a3 1515 U siss U entoss £ ke Ulel 5.
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Fit battery and refit cover making sure all seals are intact.
When the battery is getting low (22 % remaining), “LOBAT” will appear in the top left of the display, when this happens, it should be replaced
with an alkaline 9 volt PP3, MN1604, 6F22 or equivalent.

\[4
AN

Placer la pile et remettre en place le couvercle de la pile en s'assurant que tous les joints sont intacts.
Lorsque la batterie devient faible (22 % restant), "LOBAT" s'affiche en haut a gauche de I'écran d'affichage. Cela signifie que la pile doit étre
remplacée par une alcaline 9 volt PP3, MN1604, 6F22 ou tout autre pile équivalente.

Legen Sie die Batterie ein, bringen Sie die Abdeckung wieder an und achten Sie darauf, dass alle Dichtungen intakt sind.
Wenn die Batterie zur Neige geht (22 % verbleibend), "LOBAT" wird in der oberen linken Rand des Displays angezeigt wird, wenn dies
geschieht, sollte es ersetzt werden mit einer alkalischen 9 Volt PP3, MN1604, 6F22 oder gleichwertig

Introduzca la pila y vuelva a colocar la tapa aseguréndose de que quede bien fijada.
Cuando la pila se esté agotando (cuando quede un 22 %), aparecera “LOBAT” en la parte superior izquierda de la pantalla.
Cuando esto ocurra, debe sustituir la pila por una pila alcalina de 9 voltios PP3, MN1604, 6F22 o equivalente.

Inserire la batteria e richiudere il coperchio assicurandosi che tutti i sigilli siano intatti.
Quando la batteria & quasi scarica (22 % di carica), nell’angolo superiore sinistro del display appare la scritta “LOBAT”.
In questo caso & necessario sostituire la batteria con una pila alcalina a 9 volt PP3, MN1604, 6F22 o equivalente.

= 5 0 2

Plaats de accu en plaats het deksel van het accucompartiment weer terug, waarbij u ervoor zorgt dat de verzegelingen intact blijven. =
Wanneer de accuspanning laag wordt (22 % over), zal links bovenaan het scherm "LOBAT” verschijnen. Wanneer dit gebeurt dient u de accu te
vervangen door een 9 volt alkaline PP3, MN1604, 6F22 accu of een soortgelijke accu.

YcTaHoBUTE GaTapeto B OTCEK U 3aKPOWTE KPbILLKY; YOeAnTeCh, UTo BCe MIombbl LieNbI. i
Korga 6atapen paspmxaeTca (ocTaeTca 22 % 3apaja), B NeBOM BepxHeM YTy SKpaHa MOABMAETCA 3Hauok «LOBAT». B Tom cryuae Heo
YCTaHOBWTb HOBYIO 9-BOMLTOBYIO LLIENOYHYO GaTapeto Tuna PP3, MN1604, 6F22 v aHanornuHyto.

TomoBetriote T prmatapia Kat EavaBdite To kaAuppa @povTiovTag OAeG Ta KAEIGipaTa va gival dBIKTa. +=
'Otav n oTabN YOPTIONG TNG MITATAPIAC MEWWVETAL (22% uridhoiro), n vdeign “LOBAT” Ba epgavioTei aTo eMdvw aploTepod PEPOG TG 086vNg, dtav
oupBaivel autd, Ba mpéret va avtikataotabei pe pia aAkalikr pratapia torou 9 volt PP3, MN1604, 6F22 1y lcoS0vaun.

Tilpass batteriet og sett pa plass dekselet og sikre at alle forseglinger er intakte. |
Nér batteriet begynner a bli lavt (22% gjenvaerende) vil “LOBAT” vises averst til venstre i displayet; nér dette skjer ber det skiftes ut med et EINEN
alkalisk 9 volt PP3, MN1604, 6F22 eller tilsvarende.

Satt in batteriet och stt tillbaka batteriskyddet samt kontrollera att alla férseglingar ér intakta. -I
Ndr batteriladdningen blir lag (22 % aterstaende) visas "LOBAT” hogst upp till vanster pa displayen. Nar det intrdffar skall batteriet bytas
ut mot ett 9-volts alkaliskt batteri PP3, MN1604, 6F22 eller motsvarande.

F b, REEMRFBLE BREHTE. :‘n‘z‘%i:ﬁ‘
B EEN (& 22%) . ERRNELARETR “LOBAT", MBILXMIESR, REMRIE ==

9V PP3, MN1604, 6F22 SHE{BIER TR 1%,

o Uoblgs sl s oo Up bk Ui oo el zage Uil 1
L S0pinn 15 Unsblist (souds 22%): oeebs; dps "LOBAT" wiedis vl ot i srot st lomisl okl wigas oo Mo 9 o+
volt PP3 15 MN1604 15 6F22 s s bl yss adliss.
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Once the batteries are fitted the Dynamometer should be fitted with the correct shackle for the capacity of the %
Dynamometer. The WLL is marked on the front of every Dynamometer e.g. Max: 5 tonne x 0.001te

Before using the Dynamometer make sure the capacity of the loadcell is suitable for the task being undertaken.

Straightpoint recommend Crosby shackles.

When using the Dynamometer please ensure the operator is positioned at a safe distance.

This user guide assumes good rigging practice and does not advise on actual in the field use.

Une fois les piles mises en place, le Dynamometer doit étre mis en place avec la manille adaptée @ la capacité du I]
Dynamometer. La charge d'utilisation est inscrite sur le devant de tous les Dynamometer. Par exemple,

Max : 5 tonnes x 0.001te. Avant d'utiliser Dynamometer, s'assurer que la capacité du capteur de force est adaptée ala téche a
accomplir. Nous vous recommandons les manilles Crosby. Lors de |'utilisation de Dynamometer, I'opérateur doit étre positionné a
une distance de sécurité. Le présent guide de |'utilisateur considére que les pratiques de montage sont bonnes et ne dispense pas de
conseils concernant ce domaine.

Nachdem die Batterien eingelegt worden sind, solite der fiir die Tragfdhigkeit des Dynamometer passende Schakel an den E
Dynamometerangebracht werden. Die zuldssige Tragfahigkeit ist auf der Vorderseite eines jeden Dynamometer angegeben,

zum Beispiel Max.: 5 Tonnen x 0,001t.

Vergewissern Sie sich vor der Nutzung des Dynamometer, dass die Tragfahigkeit der Kraftmesszelle fiir die durchzufiihrende Arbeit geeignet
ist. Straightpoint empfiehlt Crosby-Schkel.

Sorgen Sie dafiir, dass der Bediener des Dynamometer in sicherer Entfernung positioniert ist.

Diese Nutzeranleitung setzt gute Verspannungsverfahren voraus und informiert nicht tiber die tatsdchliche Anwendung im Arbeitsbereich.

Una vez colocadas las pilas, debe incorporarse al Dynamometer el grillete correcto para su capacidad. E
La WLL esta marcada en la parte frontal de todos los Dynamometer (por ejemplo, maxima: 5 toneladas x 0,001 toneladas)

Antes de utilizar el Dynamometer, asegrese de que la capacidad de la celda de carga sea adecuada para la tarea que va a acometer.
Straightpoint recomienda grilletes Crosby.

Cuando utilice el Dynamometer, aseglrese de que el operario se encuentra a una distancia segura.

Este manual de usuario presupone una buena practica de manipulacion y no aborda el uso de campo del dispositivo.

Una volta installate le batterie, sul dispositivo Dynamometer deve essere installato I’anello di trazione adatto alla capacita di I]
Dynamometer. Il limite del carico massimo & segnato sulla parte anteriore di ciascun Dynamometer, per es. max: 5 tonnellate xi
0,001te. Prima di utilizzare Dynamometer assicurarsi che la capacita della cella di carico sia adatta al compito intrapreso.

Straightpoint raccomanda gli anelli di trazione Crosby.

Quando si utilizza Dynamometer assicurarsi che |'operatore sia posizionato a distanza di sicurezza.

Ilmanuale di istruzioni presuppone un uso corretto delle attrezzature e non da indicazioni riguardo all’uso sul campo.

Zodra de accu is geplaatst, dient de Dynamometer van de juiste schakel te worden voorzien voor de capaciteit van de
Dynamometer. De WLL is aan de voorzijde van elke Dynamometer gemarkeerd, bijv. Max: 5 ton x 0,001te

Vooraleer de Dynamometer te gebruiken, zorgt u ervoor dat de capaciteit van de laadcel geschikt is voor de uit te voeren taak.
Straightpoint beveelt Crosby schakels aan.

Wanneer u de Dynamometer gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de operateur op een veilige afstand staat. Deze
gebruikershandleiding gaat uit van een juiste hijspraktijk en doet geen aanbevelingen omtrent werkelijk gebruik in het veld.

lMocne yctaHoBKY 6aTapen HeO6XOAVIMO YCTaHOBTL Ha Dynamometer COOTBETCTBYHOLLIA KapabuH.
lMpenenbHan paboyan Harpy3Ka ykasaHa Ha nepeaHeli CTopoHe Kaxaoro ycTpoiictea Dynamometer; Hanp,, Makc.: 5 ToHH X 0,001

KTp. Flepe/:L MCNonb3oBaHMEM Dynamometer yﬁe[ZlI/ITECb, 4TO BO3MOXXHOCTW AaTuMKa Harpy3Kun COOTBETCTBYIOT BbIMOJHAEMOIA 3afave.
Straightpoint pekomeHayeT KapabuHbl Gprpmbl Crosby.

Mpu pa6ote c Dynamometer y6eauTech, UTo OnepaTop HaxoAUTCA Ha Ge30MacHOM PaCcCTOAHIN.

Hacrosiuee pyKoBofCTBO NpearnonaraeT Hanuulie y nosb3oBaTens XOpoLUMX HaBbIKOB CTPOMOBKW. B pyKOBOACTBE HET NPaKTUYeCKMX
COBETOB N0 FlaHHOIZ Teme.

MONG ToroBeBouv ot pratapie To Dynamometer mpénel va TomoBeBei e To 0waTo KPiKo yia T XwenTIKGTNTA Tou :|:
Dynamometer. H WLL avaypd@etat 0To prmpootivo THfpa kdBe Dynamometer mr.x. Méyioto: 5 tovol x 0.001te =
Mpiv xpnotporotrioete To Dynamometer BeBaiwBeite 4Tt n xwpnTIKOTNTA TOU SUVAHOUETPOU €ivat KATANANAN YIO TO £PYO TIOU XEL
avaldper. H Straightpoint cuviotd kpikoug Crosby.

‘Otav xpnotporoteite To Dynamometer Befaiwbeite 4T1 0 xeiploTrig BpiokeTal 0 ao@ar andotaon.

AUTO TO £YXEIPISIO TIPOUTOOETEL KK TTPAKTIKT) avappiXnong Kat Sev GUHBOUNEVEL OXETIKA HIE TNV TIPAYUATIKN XPrjon oo medio.

Sa snart batteriene er tilpasset skal Dynamometer utstyres med riktig metallbayle for kapasiteten av Dynamometer. I
WLL er markert pa fronten av hver Dynamometer f.eks. maks: 5 tonn x 0.001te ]
For du bruker Dynamometer, pase at kapasiteten av lastecellen er beherig for oppgaven som skal utferes.

Straightpoint anbefaler Crosby metallbayler.

Nar du bruker Dynamometer, vennligst sikre at operateren er plassert pa en trygg avstand.

Denne brukerveiledningen antar god riggpraksis og gir ingen rad med hensyn til feltbruk.

Ndr batteriet dir pa plats skall Dynamometer anpassas till korrekt schackel for kapaciteten hos Dynamometer.
WLL dr mdrkt pa framsidan till varje Dynamometer, exempelvis Max: 5 tonne x 0.001te |
Innan du anvander Dynamometer skall du sakerstdlla att kapaciteten for varje belastningsmdtare ar lamplig for den uppagift som skall
genomforas. Straightpoint rekommenderar Crosby-schacklar.

Ndr du anvénder Dynamometer skall du se till att operatoren dr placerad pa ett sdkert avstand.

Den hér anvédndarhandboken utgar fran god riggningspraxis och ger inga rad om faktisk faltanvandning.

BIFESIE, FISETETAL DR MAENEA Dynamometer MOEREITER A, :ﬁz‘% ‘E
JER, 81 Dynamometer MRTHEESFARALEERA (WLL) , BI40: Max5 tonne x 0.001te, placyY

{EART—EZRIE Dynamometer MERHEES YRTIELFE,
FATEERRIZEL (Crosby) #14,

f#F3 Dynamometer {EALAY, iERRIZIEE S ZRFEBHRT LR,
AEFEERERRERERT, BRREE XIS ERMER AR,

OpE 8w ebheltn szo 1 $op ©EoeD Dynamometer LI Ipdloss Jovg s Dynamometer. - I
1300 zpd (WLL) 650 posgiledis Wozes Iile s Jd Dynamometer gJis puosgd IWpdld 10gs WiGoes 5 o X 0.001 b = ,,)’-I
B lowcsgslp Dynamometer. 1 1 o d B Igpd polovesd Jdpops IS pedsp ol
Ssoes Straightpoint wlguessls gaidie Crosby.
208 lpssgslp Dynamometere S 10 1Wpotgd poslzs g wgs pusla3d Tas.
S8 305 3 Wpusogap Sing IWpusg3p Joplinshs 53¢ p0lumsd U0 1adgd JI st g 036 Ippl sl



Press this button for three seconds to turn the device on and off.
The device will switch itself off if the load does not change for 20 minutes.

Appuyer sur le bouton pendant trois secondes pour allumer et éteindre I'appareil.
L'appareil s'éteint automatiquement si la charge ne change pas pendant 20 minutes.

Driicken Sie drei Sekunden lang diese Taste, um das Gerdt ein- und auszuschalten.
Das Gerdt stellt sich selbst ab, wenn sich die Last 20 Minuten nicht verdndert.

Pulse este boton durante 3 segundos para encender y apagar el dispositivo.
El dispositivo se desconectard automaticamente si la carga no varia en un periodo de 20 minutos.

Premere questo tasto per tre secondi per accendere e spegnere il dispositivo.
Il dispositivo si disattiva se il carico non varia entro 20 minuti.

Houd deze knop gedurende drie seconden ingedrukt om het toestel in en uit te schakelen.
Het toestel zal zichzelf automatisch uitschakelen wanneer de lading gedurende 20 minuten niet verandert.

N
NEHN= %

Y106bI BKIKOUMTD W BIKIIOUTH YCTPOVICTBO, HAMMUTE Ha 3Ty KHOTKY V1 YIepXVIBaiATe ee Ha NMPOTAXKEHNM TPeX CeKyHA,
YCTPOICTBO aBTOMATVHECKY BbIKIIOUAETCA, ECTIV M3MEPAEMbII BEC HE M3MEHAETCA Ha NPOTAKEHUN 20 M HYT.

MatoTe AQUTO TO KOUTTE YIa TPIC SEUTEPOAETTTA VIO TNV EVEQYOTTOINGN KAl ATTEVEPYOTTOINGCN TNG OUOKEUNG.
H ouokeur| Ba anevepyormoinBei autopaTa O€ TIEPITTTWON TTOU TO POopPTio Sev AMNNAEEL yia 20 AemTd.

Trykk pa denne knappen i tre sekunder for a sla enheten pa og av. [T
Enheten vil sl seg selv av om lasten ikke endres i lopet av 20 minutter. L
Tryck pa den hér knappen under tre sekunder for att slé pa enheten eller sla av den. -I
Den hdr enheten slar av sig sjdlv om inte belastningen dndras pa 20 minuter.
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Press this button to initialise the peak hold facility.

Once pressed, the display with show ‘PH’.

This will make the display ‘freeze’ at the highest load recorded.
Press the key again to switch off this function.

\[4
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Presser sur ce bouton pour initialiser la fonction de maintien de créte.

Une fois pressé, I'affichage indique « PH ».

Ainsi, I'affichage se figera @ la valeur de la charge la plus élevée enregistrée.
Appuyer une nouvelle fois sur la touche pour éteindre cette fonction.

Driicken Sie diese Taste, um die Hochstwert-Haltemaglichkeit auszulésen.
Nachdem sie gedriickt wurde, zeigt das Display ,,PH* an.

Dies bewirkt das , Einfrieren” des Displays bei der hochsten erfassten Last.
Betdtigen Sie die Taste erneut, um diese Funktion abzustellen.

Pulse este boton para iniciar la funcion de retencion de picos.

Una vez pulsado, se mostrard “PH” en la pantalla.

Esto hara que la pantalla “se congele” en la carga maxima registrada.
Pulse la tecla de nuevo para desactivar esta funcion.

Premere questo tasto per avviare la funzione “peak hold”.
Se premuto, il display mostra la scritta “PH”.

Il display si blocchera al carico piti alto registrato.
Premere di nuovo per disattivare questa funzione.

Druk op deze knop om de piekvoorziening te initialiseren.

Zodra u deze heeft ingedrukt, zal het scherm 'PH’ weergeven.
Hierdoor zal het scherm 'bevriezen’ op de hoogst genoteerde lading.
Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

HaxmuTe Ha 3Ty KHOMKY, 4TO6bl BKMIOUNTL GYHKLIMIO GUKCALIMM MAKCUMAZbHOTO 3HAaYeHUA.
Mocne HaxaTnaA Ha Ancnnee NOABUTCA 3HaUYOK «PH».

Jlvcnneit 6yaeT nokasbiBaTb CaMblil 601bLLOI BEC.

YTo6bl OTKMIOUNTL 3TY GYHKLIVIO, HAXKMUTE Ha KHOMKY ellje pas.

MatoTe AUTd TO KOUUT yia TV EKKIVNON TNG SUVATOTNTAG GUYKPATNONG KOPUPNG.

Mé to matnpa Tou koupmou, n évdelgn ‘PH’Ba epgpavioTtei atnv 0Bovn.

AuTd Ba IPOKANEDEL TO ‘TTAYWHA’ TNG 086VNG 0TO UPNAITEPO KATAYPAUHEVO QOPTIO.

MatroTe AN To TARKTPO YIa TV AITEVEPYOTTOINGCN AUTHG TNG AEToupyiag.

A T 1 = | ==

Trykk pa denne knappen for a innlede maksimum hold.

Sasnart den er nedtrykket vil displayet vise ‘PH’.

Dette vil gjere at displayet ‘fryser’ ved den hoyeste registrerte lasten.
Trykk pa tasten igjen for @ sla av denne funksjonen.

o
[

Tryck pa den hdr knappen ndr du vill initiera topphallningshjdlpmediet.
Nar den dr nedtryckt visar displayen “PH”.

Det gor att displayen “fryser” pa den hogsta registrerade belastningen.
Tryck pa knappen en gang till om du vill stdnga av den har funktionen.

SRILIZFE AT A IR LI EIEN R RIIRE. Xz 5 ‘E‘
ZEit#E, BRRELERET PHY =
XRHER TR HART BiCRNERSHM.
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Press this button to toggle through the various units of
Select from T- tonnes, kN - kiloNewtons, kg - kilograms or Ib - pounds.
The selected unit is shown on the display.

Presser ce bouton pour alterner entre les différentes unités de r[l
Sélectionner une wunité parmi T (tonne), kN (kilonewton), kg (kilogramme) ou b
L'unité sélectionnée est indiquée sur |'affichage.

Driicken ~ Sie diese Taste, um sich durch die verschiedenen  MaBeinheiten  zu SE
Wdhlen  Sie  aus T-  Tonnen, kN - Kilonewton, kg - Kiloggmm oder b -

Die ausgewdbhlte Einheit wird auf dem Display angezeigt.

Pulse este botén para cambiar entre las distintas unidades de rE
Puede  escoger entre T  (toneladas), kN (kilonewtons), kg (kilogramos) o Ib

La unidad seleccionada se muestra en la pantalla.




Premere questo tasto per passare alle varie unita di misura.
Selezionare T- tonnellate, kN - kiloNewton, kg - kilogrammi o Ib - libbre.
L’unita di misura selezionata apparira sul display.

Druk op deze knop om van meeteenheid te wisselen.
Kies uit T-ton, kN - kiloNewton - kilogram of Ib - ponden.
De geselecteerde eenheid wordt op het scherm weergegeven.

Ta KHOrMKa HY>KHa ANA NepeKioYeHnA mexay pasHbiMn eAuHULaMN U3MePEHA.
BbibepuTte: T— ToHHbI, kKN — KWIOHbIOTOHbI, kg — Kinorpammbl vnu Ib — dyHTbI.
BblbpaHHas eanHILa oTobparkaeTcs Ha aucnnee.

MatoTe auTé To MANKTPO YIa va PETAKIVNBeiTe avapeoa oTig SIAPopEeG HOVASES HETPNONG.
EmAé€Te amd T- tdvoug, kN - kiloNewtons, kg — xthbypappar Ib - Aipec.
H emAeypévn povada epgavietat otnv 086vn.

Trykk pa denne knappen for d veksle mellom de forskjellige malingsenhetene.
Velg fra T- tonn, kN - kilo Newton, kg - kilogram eller Ib - pund.
Den valgte enheten er vist pa displayet.

Tryck pa den har knappen om du vill vixla mellan olika mdtenheter.
Vdlj mellan T- ton, kN - kiloNewton, kg - kilogram eller Ib - pound.
Den valda enheten visas pa displayen.

RUILREPIFE AR E S AR,
AR T (M) kN (F4E) . kg (F3) b (B) FHfl,
WEERI AL B RER TR o
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Pressing this button will tare the display.
When in net mode, the unit’s annunciator will flash.
Please see page 14 for details on setting a preset tare.

En appuyant sur ce bouton, I'affichage est mis a zéro.
En mode net, I'indicateur de I'unité clignote.
Voir la page 14 pour plus de détails sur le réglage d'une tare prédéfinie.

Durch Driicken dieser Taste wird das Display austariert.
Im Netto-Modus blinkt der Signalgeber des Gerdts.
Auf Seite 14 finden Sie ndhere Angaben zur Festlegung eines voreingestellten Leergewichts.

Al pulsar este boton se muestra la tara en la pantalla.
En el modo neto, el indicador del dispositivo parpadeard.
Consulte la pagina 14 para obtener informacion sobre como configurar una tara preestablecida.

Premere questo tasto per tarare il display.
Quando il dispositivo & in modalita netto, I"unita di misura lampeggia .
Consultare pagina 14 per maggiori informazioni su come impostare una tara preimpostata.

Door op deze knop te drukken zal het scherm worden getarreerd.
Wanneer de eenheid op nettomodus staat, zal het nummerpaneel gaan knipperen.
Zie pagina 14 voor gegevens omtrent het instellen van een vaste tarra.

HaxmuTe Ha 3Ty KHOMKY, YTOGbI OBHYNUTL BECbI (GYHKLIMA Tapbl).
B ceteBOM pexk1me VHAVIKATOP YCTPONCTBA MUTaeT.
[ina nonyyeHna NoApPO6HO HPOPMALIMN O HACTPOIKE GyHKLWIM Tapbl CM. CTP. 14.

MiéCovTag autoé To koupni Ba eugavioTei To amopapo.
‘Otav eivat o€ kaBapr) Aertoupyia, n avaypapn e Hovadag 8a avaBoopPrivel.
Avatpé€Te oTn oeAida 14 yio NEMTTOPEPEIEG AVAPOPIKA HE TN pUBION TTPOKABOPIGHOU TOL andBapou.

Nedtrykking av denne knappen vil tarere displayet.
Nar i net modus vil enhetens alarm blinke.
Vennligst se side 14 for detaljer for hvordan du stiller inn en forhandsinnstilt tarering.

Med ett tryck pa den hdr knappen tarerar du displayen.
I natlage blinkar enhetens signaltavia.
Se sidan 14 for information om att stdlla in en forinstdlld tara.

ZitERRE, RERTRETEARESR.,
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Displays when the internal PP3 battery has 22 % capacity remaining.
Displays when the device is reading in tonnes.

Displays when the device is in peak hold mode.

Displays when the device is reading kilograms.

Displays when the device is reading in kilonewtons.

Displays when the device is reading in pounds.

N[
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S'affiche lorsqu'il ne reste plus que 22 % de capacité a la batterie interne PP3.
S'affiche lorsque I'appareil est en train de peser en tonne.

S'affiche lorsque I'appareil est en train de peser en mode maintien de créte.
S'affiche lorsque |'appareil est en train de peser en kilogramme.

S'affiche lorsque I'appareil est en train de peser en kiloNewtons.

S'affiche lorsque I'appareil est en train de peser en livre.

Zeigt an, wenn der eingelegten PP3-Batterie 22 % Kapazitdat verbleiben.
Zeigt an, wenn das Gerdt in Tonnen liest.

Zeigt an, wenn sich das Gerdt im Hochstwert-Haltemodus befindet.
Zeigt an, wenn das Gerdt in Kilogramm liest.

Zeigt an, wenn das Gerdt in Kilonewton liest.

Zeigt an, wenn das Gerdt in Pfund liest.

Aparece cuando ala pila PP3 interna le queda una capacidad del 22 %.
Aparece cuando el dispositivo estd leyendo en toneladas.

Aparece cuando el dispositivo estd en el modo de retencion de picos.
Aparece cuando el dispositivo estd leyendo en kilogramos.

Aparece cuando el dispositivo estd leyendo en kilonewtons.

Aparece cuando el dispositivo estd leyendo en libras.

Mostra quando la batteria PP3 interna ha il 22 % di carica.
Mostra quando il dispositivo sta utilizzando le tonnellate.
Mostra quando il dispositivo & in modalita “peak hold”.
Mostra quando il dispositivo sta utilizzando i kilogrammi.
Mostra quando il dispositivo sta utilizzando i kilonewton.
Mostra quando il dispositivo sta utilizzando le libbre.

Word weergegeven wanneer de interne PP3 accu nog maar 22 % accuspanning over heeft.
Wordt weergegeven wanneer het toestel in tonnen aan het meten is.

Word weergegeven wanneer het toestel in piekmodus wordt gebruikt.

Wordt weergegeven wanneer het toestel in kilogrammen meet.

Wordt weergegeven wanneer het toestel in kilonewton meet.

Wordt weergegeven wanneer het toestel in ponden meet.

[Mokas3biBaer, yto B 6aTapee PP3 octanoch 22% 3apaga.

[MoKa3blBaeT, 4To BbIOPaHO M3MEePEHIe BeCa B TOHHAX.

nOKaSbIBaeT, YTO BKJIOYEH PeXUM ¢MKCaLlMM MaKCUMaNbHOro 3Ha4eHNA.
|-|0Ka3bIBaET, yto BblﬁpaHO n3mepeHne Beca B Kuiorpammax.
I'I0Ka3b|5aeT, yto BblﬁpaHO n3mepeHune Beca B KWIOHbIOTOHaX.
lNoKa3biBaeT, 4To BbIGPaHO U3MepeHMe Beca B dyHTaXx.

I 0 2 B [ E

Epgaviletar dtav n eowtepikr| priatapia PP3 €xel 22% UTTONEMOPEV XWPNTIKGTNTA.
Epgavietat dtav n ouokeur| SlaBadel o Tovoug.

Epgaviletan dtav n CUOKELN PPIOKETaI OE KATAOTAOT CUYKPATNONG KOPUPNG.
Epgavietar dtav n ouokeur| SlaBadel og KA.

Epgavietat dtav n ouokeur| StaBade oe kilonewtons.

Epegavietat dtav n ouokeur| SlaBadel oe NiBpeg.

i

Vises nar det interne PP3 batteriet har 22 % kapasitet igjen. ]
Vises nar enheten leser i tonn. il
Vises nér enheten er i maksimum holdmodus.

Vises nar enheten leser i kilogram.

Vises nar enheten leser i kilonewton.

Vises nar enheten leser i pund.

Visas ndr det interna PP3-battertiet har 22 % aterstaende kapacitet. -I
Visas ndr enheten Idser av i ton.

Visas ndr enheten dr i topphdllningsldage.

Visas ndr enheten |dser av i kilogram.

Visas ndr enheten Idser av i kilonewton.

Visas ndr enheten ldser av i pund.

AE PP3 BRI 22% HERBRZFS.
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Ensure that the device is switched on 10 minutes before loading, this will allow the temperature stability circuitry to ] L
acclimatise. Apply the load SLOWLY and watch the display on the device to ensure that the load applied is not S
greater than you had estimated. Avoid shock loads. Do not apply large twisting forces to these devices as it may

damage them beyond repair. After use, switch off and, if removing the device from the test site, clean and store,

ideally in a Straightpoint carry case. If the device is to be stored for long periods of time, please remove the battery.

S'assurer que I'appareil a été allumé 10 minutes avant de charger afin de permettre @ la circuiterie de stabilisation -I
de la température de s'acclimater. Appliquer la charge LENTEMENT et regarder |'affichage sur I'appareil afin de
s'assurer que la charge appliquée n'est pas plus grande que ce vous aviez estimé. Eviter les charges dynamiques. Ne
pas appliquer de grandes forces de torsion a ces appareils pour ne pas les endommager de fagon irréparable.
Eteindre |'appareil aprés utilisation et, en cas de déplacement de I'appareil du site d'essai, le nettoyer et le conserver
idéalement dans une housse de transport Straightpoint. Si I'appareil est stocké pour une longue période, 6ter la pile.

Sorgen Sie dafir, dass das Gerdt 10 Minuten vor der Belastung eingeschaltet wird, da dies der E
Temperaturstabilitdtsschaltung ermdglicht, sich zu akklimatisieren. Bringen Sie die Last LANGSAM an und behalten

Sie dabei das Display des Gerdts im Blick, um sicherzustellen, dass die angebrachte Last nicht schwerer ist, als Sie

erwartet haben. Vermeiden Sie Schockbelastung. Wenden Sie keine groBen Drehkrdfte auf diese Gerdte an, da sie

sonst irreparabel beschddigt werden kdnnten. Schalten Sie das Gerdt nach der Nutzung aus und, falls es von dem

Messstandort entfernt wird, reinigen Sie es und lagern Sie es idealerweise in einem Straightpoint-Transportgehduse.

Falls das Gerdt fiir einen Iangeren Zeitraum zu lagern ist, entnehmen Sie bitte die Batterie.

Asegurese de que el dispositivo esté encendido 10 minutos antes de la carga; esto permitird que el circuito de
estabilizacion de la temperatura se aclimate. Aplique la carga LENTAMENTE y observe la pantalla del dispositivo
para asegurarse de que la carga aplicada no sea mayor de lo que habia previsto. Evite cargas bruscas. No aplique
grandes fuerzas de torsion a estos dispositivos, ya que podria provocarles dafios irreparables. Una vez utilizado,
apdagueloy, si va a retirar el dispositivo del lugar de la prueba, limpielo y almacénelo, a ser posible en un estuche de
transporte de Straightpoint. Si el dispositivo va a almacenarse durante un largo periodo de tiempo, retire la pila.

Fl

Accendere il dispositivo 10 minuti prima dell’'uso per permettere ai circuiti di stabilitd della temperatura di
acclimatarsi. Applicare il carico LENTAMENTE e guardare il display sul dispositivo per assicurarsi che il peso
applicato non sia maggiore di quello stimato. Evitare carichi eccessivi. Non applicare forze torcenti estreme a questi
dispositivi perché possono provocare danni non riparabili. Dopo I'uso, spegnere e, se il dispositivo & rimosso
dall’area di test, pulirlo e riporlo, idealmente in una custodia da trasporto Straightpoint. Se i dispositivi vengono
riposti per lunghi periodi di tempo, si consiglia di rimuovere la batteria.

-

Zorg ervoor dat het toestel 10 minuten voorafgaand aan laden is ingeschakeld. Hierdoor kan het
temperatuurstabiliteitscircuit van het toestel acclimatiseren. Breng de lading LANGZAAM aan en kijk op het
scherm van het toestel om u ervan te verzekeren dat de toegepaste lading niet groter is dan u had verwacht.
Voorkom schokladingen. Breng geen grote, draciende krachten aan op dit soort toestellen. Dit kan het toestel
namelijk zo beschadigen dat hij niet meer gerepareerd kan worden. Na gebruik schakelt u het toestel uit en
verwijdert u het toestel van de testlocatie. Reinig hem en sla hem op, bij voorkeur in een Straightpoint draagtas.
Indien het toestel gedurende langere tijd opgeslagen moet worden, verwijdert u de accu.

lMepep B3BELLMBaHVIEM AaliTe YCTPONCTBY MOpPaGoTaTh B TedeHne 10 MUHYT: TaK ero CxeMbl CMOTYT PaBHOMEPHO E
nporpeTbcs. Momelaiite rpy3 Ha Becbl MEJJIEHHO v cnepute 3a BecOM Mo AWCMNEIO: OH He AOMKeH NpeBbiluaTh

[onycTumble  3HaueHVA. Vi3GeraiiTe pe3kux Harpysok. M3GeraiiTe CUNbHOTO CKpPYYMBaHUA YCTPOWCTBa:

osy4eHHbIe TaKM 06pa3om NOBPEXAEHA MOTYT ObiTb HEMoOMpPaBUMbIMU. [ToCne NCMONb30BaHUA BbIKMOUUTE

YCTPOICTBO U NPW AEMOHTaE OUNCTUTE €ro 1 NOMECTUTE Ha XpaHeHue (KenatenbHo B cneuuanbHblin GyTnap

Straightpoint). Ecnu Bbl He nnaHupyeTe WCMONb30BaTb YCTPOICTBO Ha MPOTAMKEHUU AIUTENIbHOMO Meproaa

BPEMeHW, JOCTaHbTe Gatapelo.

BeBatwbeite 611 n cuokeun gival evepyoroinuévn 10 Aemtd mptv amoé Tn @OpTwon, autod Ba emMTpEPel 6To KUKAwUA
otabepdnTa Beppokpaciag va eykhipatioTel. Epappoote 1o goptio APTA kat mapakohouBioeTe Ty 08évn g
OUOKEUNG yla va eEa0QaNCETE OTI TO POPTIO TToL EpapHOleTal Sev gival LEYONUTEPO QMO EKEVO TTOU Eixe EKTIUNOEL.
ATIOQUYETE Ta PopPTia 0OK. MV EQapHOTETE PEYENEG SUVANIEIG CUTTPOYPIG OE AUTEG TIG CUCKEVEG, KABWG UMOpPEi val
TG {npuwoer averravopbwta. Meta T Xprion, oBrAoTe Kay, av a@aIPECTE TN CUCKEUN amd TO XWPO SOKIUAG,
kaBapioTe Kat amoBnkeLoTe, ISavikd o pia OKkn peTagopdg Straightpoint. Edv n cuokeury mpokermal va
aAmoBNKEUTEL ylal LEYEAO XPOVIKO SIACTNHA, AQAIPECTE TNV HaTapio.

Sikre at enheten er slatt pa 10 minutter for lasting, dette vil la kretsen for temperaturstabilitet akklimatisere seg. 1|
Péfor lasten SAKTE og se pa displayet p& enheten for a sikre at lasten péfert ikke er sterre enn du hadde kalkulert. 1
Unnga sjokkbelastning. Ikke péfer store torsjonstrykk til disse enhetene da det kan skade dem slik at de ikke kan

repareres. Etter bruk, sla av, og om du fierner enheten fra teststedet, rengjer og oppbevar; ideelt i en Straightpoint

baerepose. Om enheten skal lagres over lengre tider, vennligst ta ut batteriet.

Sékerstall att enheten ar paslagen 10 minuter fore lastning. Det gor att temperaturstabilitetskretsen acklimatiseras.
Anbringa lasten LANGSAMT och kontrollera displayen pa enheten for att sakerstilla att lasten inte &r stérre &n du

har uppskattat. Undvik stotlastningar. Applicera inte stora vridande krafter pa dessa enheter eftersom det kan

skada dem sa att de inte gar att reparera. Efter anvandning stanger du av och, om du tar bort enheten fran

testplatsen, rengdr och forvarar enheten i bésta fall i en Straightpoint-barvaska. Om enheten skall forvaras under en

léngre tidsperiod tar du ocksa bort batteriet.
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You may require to preset the tare on this device if, for instance, the tare button is not accessible because of a load
suspended underneath.

First, press the @ button to put the device into net mode.

By pressing the @ and © buttons, the tare will increase.

By pressing the @ and @ buttons, the tare will decrease.

Il n’est étre nécessaire de prédéfinir la tare sur cet appareil, si par exemple, le bouton de tare n'est pas accessible a
cause d'une charge suspendue en dessous.

Premiérement, appuyer sur le bouton @ afin de régler I'appareil sur le mode net.

La tare augmente en appuyant sur les boutons © et ©.

La tare diminue en appuyant sur les boutons @ et @.

Es konnte erforderlich sein, das Leergewicht an diesem Gerdt voreinzustellen, wenn beispielsweise die
Voreinstellungstaste aufgrund einer an der Unterseite angehdngten Last nicht zugdnglich ist.

Dricken Sie zuerst die Taste @, um das Gerdt in den Netto-Modus zu versetzen.

Durch Driicken der Tasten @ und © erhoht sich das Leergewicht.

Durch Driicken der Tasten @ und @ verringert sich das Leergewicht.

Es posible que necesite preconfigurar la tara en este dispositivo si, por ejemplo, no es posible acceder al boton de la
tara porque la carga esta suspendida debajo.

En primer lugar, pulse el boton @ para poner el dispositivo en el modo neto.

La tara aumentard si pulsa los botones @ y ©.

Si pulsa los botones @ y @, la tara disminuird.

Puo essere necessario preimpostare la tara sul dispositivo se per esempio, il tasto della tara non & accessibile a
causa di un carico sospeso sotto.

Premere prima il tasto @ per mettere il dispositivo in modalita netto.

Premendo i tasti @ e © la tara aumenterd.

Premendo i tasti @ e @ la tara aumentera diminuird.

Het kan nodig zijn om dit toestel op een vaste waarde te tarreren, bijvoorbeeld als de tarraknop niet toegankelijk is
doordat de lading er overheen hangt.

Druk eerst op de @ knop om het toestel op nettomodus te zetten.

U verhoogt de tarra door op de @ en ® knoppen te drukken.

U verlaagt de tarra door op de @ en @ knoppen te drukken.

MoxeT noTpe6oBaTbCsA 3apaHee HaCTPOUTb GYHKLMIO Tapbl, €CAV, HaNpyUMep, KHOMKa Tapbl HeAOCTYMHa, 13-3a
noJBeLleHHOoro rpysa.

CHavana HaxmuTe Ha KHOMKY 0, 4TO6bI BKIIOUNTH CETEBOW pexum.

Haxatue Ha kHorkn © 1 © yBennunT Bec Tapbl.

Haxatue Ha kHomnku @ 1 @ ymMeHbLINT BeC Tapbl.

Mmopeite va {NTroeTe Tov MPoKaBopIopd Tou améBapou O AUTHV T GUCKEUT, av, Yia TIapAdelyHa, TO KOUKTT Tou
anéBapou Sev givat TPooBAacipo Adyw AlwPOUHEVOU QOPTIOU armd KATW.

Mpwrov, méote 1o MKTPo O yia va BECETE T CUOKEUH OE KaBapr) KAataoTaon.

Matwvtag ta mirktpa @ kat ©, to andPapo Ba avénbei.

MNatwvrag ta miktpa @ kat @, To anoBapo Ba pelwbei.

Det kan veere du trenger & forhandsinnstille tareringen pa denne enheten om, for eksempel, tareringsknappen ikke
ertilgjengelig pa grunn av en last suspendert pa undersiden.

Forst, trykk pa @ knappen for a sette enheten i net modus.

Ved & trykke pa @ og ® knappene, vil tareringen oke.

Ved & trykke pa @ og @ knappene, vil tareringen redusere.

Du kanske maste forinstélla taravardet pa den har enheten om, exempelvis, taraknappen inte ar atkomlig for en last
under.

Tryck férst pa knappen O for att placera enheten i nétlége.

Genom att trycka pa knapparna @ och @ 6kar du taravardet.

Genom att trycka pa knapparna @ och @ minskar du taravérdet.

FELERT (PN, TESEENHMLARREERRE) , JRFEEARELEENE,
B, RIZRE o EIREHNFER,
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This device is programmed with three user configurable settings:
ALSET - The percentage of full load that the audible alarm will sound.
AOSET - The amount of minutes without a button being pressed before the device will automatically switch off.

This feature is disabled if set to zero.

OLOAD - The amount of times the device has been overloaded since last calibrated (read only). To change these
settings, please follow the flowchart overleaf.

\[4
AN

Cet appareil est programmé avec trois paramétres configurables par |' utilisateur.
ALSET - Le pourcentage de charge pleine pour que I'alarme audible se mette en route.
AOSET - Le nombre de minutes sans pression d’une touche avant que I'appareil ne s’éteigne automatiquement.
Cette fonction peut étre désactivée en la réglant sur zéro.

OLOAD - Le nombre de fois que I'appareil a été surchargé depuis le demnier calibrage (lecture seule). Pour charger ces
paramétres, veuillez suivre le diagramme au verso.

Dieses Gert ist mit drei nutzerkonfigurierbaren Einstellungen programmiert:
ALSET - Der Anteil an der Volllast, bei dem das akustische Signal ertont.
AOSET - Die Anzahl der Minuten, nach denen sich das Gerdt bei einer nicht gedriickten Taste automatisch abstellt.
Dieses Feature ist deaktiviert, wenn die Einstellung auf Null erfolgt ist.

OLOAD - Die Anzahl der Male, die das Gerdt seit seiner letzten Kalibrierung iiberbelastet worden ist
(ausschlieBlich lesbar). Folgen Sie zur Anderung dieser Einstellungen bitte dem umseitigen Ablaufdiagramm.

1

Este dispositivo esta programado con tres ajustes que el usuario puede configurar:
ALSET —El porcentaje de la carga completa que haré que se emita una sefial audible.
AOSET - Cantidad de minutos en los que no se pulsa ningtin boton antes de que el dispositivo se apague automdticamente.
Esta funcion esta deshabilitadasi se establece en cero.

OLOAD - La cantidad de veces que el dispositivo ha soportado una sobrecarga desde la Glitima vez que se calibrd (solo
lectura). Para cambiar estos ajustes, siga el diagrama de la pagina siguiente.

H

Il dispositivo & programmato con 3 impostazioni configurabili dall’ utente:
ALSET - La percentuale del carico totale alla quale si attiva I'allarme.
AOSET - I numero totale di minuti senza premere alcun tasto prima che il dispositivo si disattivi automaticamente.
Questa funzione é disattivata se si imposta il valore zero.

OLOAD —II numero di volte che il dispositivo & stato sovraccaricato dall’ ultima calibrazione (solo lettura). Per cambiare
queste impostazioni, si prega di seguire le indicazioni del disegno seguente.

Dit toestel is geprogrammeerd met drie door de gebruiker te configureren instellingen:
ALSET - Het percentage van de volledige lading waarop het geluidsalarm zal klinken.

AOSET - Het aantal minuten waarbinnen geen knoppen worden ingedrukt voordat het apparaat automatisch zal worden
uitgeschakeld. Deze functie is uitgeschakeld als hij op nul is gesteld.

OLOAD - Het aantal keer dat het toestel overbelast is sinds de laatste kalibratie (alleen lezen). Om deze instelingen te
veranderen, volgt u het stroomdiagram op de volgende pagina.

Ha paHHOM yCTPOIICTBE MOMb30BaATEN b MOXKET HACTPAVBATH TPV MapameTpa:
ALSET - MpOLIeHT OT MaKCVIMaIbHOW Harpy3KW, My KOTOPOM Gy/eT cpabaThbIiBaTh 3ByKOBOVI CUTHa.

AOSET - Bpems, 1o MpOLLECTBYV KOTOPOTO YCTPOVICTBO aBTOMATVHECKY! OTKIIOUAETCH, €IV H OfjHa KHOMKa He Gy/ieT HaxkaTa.
EQ1yCTaHOBYTb 3HaveHVie MapameTpa Ha Hoflb, pyHKLIVIA OTK/IKOHaETCA.

OLOAD - Komnn4ecTso rneperpy30K co BpeMeHI ModiefIHel KanMepoBKy (MCKIMIOUMTENbHO MHGOpMALIIOHHaA dyHKLS). [na
VIBMEHEHVIA STVIX HACTPOEK QM. CXeMy Ha OBPATHO CTOPOHE.

AUTH N CUOKEUN €XEL TIPOYPAUMOTIOTEL IE TPEIG PUBITEIG TTou puBpiovTal amd To Xprio: i
ALSET - To 1oo00Td Tou TIAYPOUG (POpPTIo 6Tt 0 NXNTIKOG ouvayepHAG Ba nXroeL

AOSET - O aptBdG Twv AETTTWV XWpIC TO TIETN A TOU TIAAKTPOU TIPIV OO TNV QUTOUAT QTMEVEPYOTTOINGT TG OUCKEUNG.
AuTr| n SuvaTdTTa ElVal ATTEVEPYOTTOINKEV AV OPICTEL OF TIHI PNGEV.

OLOAD - O apIBHOG TwV QOPWV TIOU 1) CUCKEUN EXEl UTTEPPOPTWOEL artd Tnv TENeuTaia popd BaBpovopnong (Lovo
yiatavayvwaon). la v aayr auTiv Twv pUBHIcEWY, akoAoUBNHOTE To SIAYPappa oV EMOpEVN oeNida.

Denne enheten er programmert med tre brukerkonfigurerbare innstillinger: -
ALSET- Prosenten med full last hvor en herbar alarm heres. o |
AOSET - Antall minutter uten at en knapp trykkes far enheten automatisk slar seg av.

Denne egenskapen er deaktivert om innstilt til null.

OLOAD- Antall ganger enheten har vaert overlastet siden siste kalibrering (skrivebeskyttet). For & endre disse
innstillingene, vennligst felg flytskjema pa den andre siden.

Den hdr enheten dr programmerad med tre anvandarkonfigurabla instdllningar: -I
ALSET - Procent av full belastning som utloser det horbara larmet. |
AOSET - Tiden i minuter utan nagra knapptryckningar innan enheten automatiskt sténgs av.

Den hdr funktionen dr avaktiverad om den har stdllts in pa noll.

OLOAD - Tiden som enheten har dverbelastats sedan den sist kalibrerades (enbart Iésning). Om du vill andra dessa
instdliningar foljer du hdftet med flodesdiagrammet.

BISATREARENGE, THASERTHREE: Te3EIE
ALSET - BTSRRI M—EEA, BHEEEIE, = 1=
AOSET - 9B 5 /05 BB A I E T

NERENE, WERALHEE,

OLOAD - & H AR AEMSEAS (R . EERREAGE, 5 FIoHRERE,
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without changes

If using the Handheld plus as optional cabled handheld display, ™ L
plug it into the output port on the rear of the Dynamometer shown to the left. ZIS
Please refer to user manual SU3343 for correct use of the Handheld plus.

En cas d'utilisation de Handheld plus en tant qu'affichage portatif cblé, le brancher dans le port de sortie I]
al‘arriére du Dynamometer indiqué a gauche.
Pour une utilisation correcte de Handheld plus, voir le manuel de ' utilisateur du capteur de force, SU3343.

Bei Nutzung des Handheld plus als optionales verkabeltes Handgeréit-Display schlieBen Sie E
ihn an den Ausgangsport auf der Riickseite des LoadLinkTM an, wie links dargestellt.
Richten Sie sich bezliglich der korrekten Nutzung des Handheld plus bitte nach dem Bedienerhandbuch SU3343.

Si utiliza el Handheld plus como pantalla de mano opcional cableada, conéctelo al puerto de salida E
ubicado en la parte trasera del Dynamometer, como se muestra a la izquierda.
Consulte el manual de usuario SU3343 para obtener informacion sobre el uso correcto del Handheld plus.

Se si utilizza Handheld plus come display aggiuntivo, inserirlo nell’uscita posizionata nella parte I]
posteriore del dispositivo Dynamometer mostrato nell'immagine a sinistra.
Consultare il manuale di istruzioni SU3343 per I'uso corretto di Handheld plus.

Indien u de Handheld plus als optioneel bekabeld handheld scherm gebruikt, koppelt u deze aan de =
output poort aan de achterzijde van de Dynamometer, als links weergegeven.
Raadpleeg gebruikershandleiding SU3343 voor een juist gebruik van de Handheld plus.

Ecnm BbI xoTuTe ncnonb3osats Handheld plus B kauecTe 4ONONHUTENBHOTO MOPTATUBHOMO AUCTIIES, i
NOAKITIOUTE €ro C MOMOLLIbIO Kabens K BbIXofly C 3a7Hel1 CTopoHbl Dynamometer, kak NokasaHo criesa.

Jins nonyyeHa NoapobHo HGopMaLmm o NpaBuibHOM rcronbosaHmy Handheld plus cw. pykoBoacTso no
sKcrnyataun SU3343.

Av xpnoiporoieite to Handheld plus mpoaipetikri Kahwdiwpévn gopntr 086vn, cuvdéote To otn Bupa :E

££680u aTo TMiow HEPOG Tou Dynamometer driwg (aivetat apioTepd. —]
Avartpé€re oo eyxelpidio xprione SU3343 yia my opbr xprion tou Handheld plus.

Om du bruker Handheld plus, et alternativt kablet handholdt display, [
plugg det inn i kontaktporten pa baksiden av Dynamometer vist til venstre. i
Vennligst radfer deg med brukerhandboken SU3343 for riktig bruk av Handheld plus.

Om du anvander Handheld plus som en vallfri kablad handhallen display,
ansluter du den till utmatningsporten pa baksidan till Dynamometer som det visas till véinster.

Se anvandarhandboken SU3343 for korrekt anvandning av Handheld plus.

ANSAEF Handheld Plus ERELFRABESSREHA, iy ﬁi—
B\ Dynamometer SERIALIBO (IEEFT) . ==
BT RAMAIERSER Handheld Plus, 152ARAFAF SU3343,

B3l ey emeg g Handheld plus <slomt azash ¢slas op ol UL g comadl G adi U E_\.l ”
&5 Dynamometer Ussuag ¢dis Usosl> sz Uz Us ) Unomeg 4 SU3343 Uroms) ¢ ds “s
g dgale Uleg sh Usegr J- Handheld plus.



While these devices are sealed to IP65/NEMA4X standards, they should not be immersed in water. %
The effects of solvent on the device can not be guaranteed, and should therefore be avoided.

Avoid use within 20-30 minutes of rapid changes in temperature, for example moving the device from a cold vehicle into a warm
room. The change in temperature can affect the accuracy of the device. The operating temperature is-10 to +50° Cor 14to 122°F.

Should the display show "OLOAd" remove the load immediately as this indicates an overload situation.
Check that the load applied is within the working load limit of the device. If it continues to display overload, contact your supplier.

Bien que ces appareils soient scellés aux normes IP65/NEMA4X, ils ne doivent pas étre immergés dans I'eau. I]
Les effets de solvant sur |'appareil ne peuvent pas étre garantis, et doivent donc étre évités.

Evitez d'opérer sous 20-30 minutes de brusques changements de température, par exemple de déplacer I'appareil & partir d'un véhicule froid
dans une piéce chaude. Le changement de température peut affecter la précision de I'appareil. La température de fonctionnement est de -10
a+50°Coude14a122°F.

Sil'écran affiche « OLOAd », retirez immédiatement la charge, car cela indique une situation de surcharge.
Vérifier que la charge appliquée est dans la limite du dispositif de charge de travail. Si elle continue & afficher une surcharge, contactez votre fournisseur.

Obwohl diese Gerdte nach IP65/NEMA4X-Normen abgedichtet werden, sollten sie nicht in Wasser getaucht werden. E
Es besteht keine Garantie fir Losemittel-Auswirkungen an dem jeweiligen Gerdt, daher sollten diese vermieden werden.

Vermeiden Sie die Nutzung innerhalb eines Zeitraumes von 20-30 Minuten, nachdem das Gerdt deutliche Temperaturwechsel
durchlaufen hat, etwa wenn es von einem kalten Auto in einen warmen Raum gebracht worden ist. Der Temperaturwechsel kann die
Genauigkeit des Gerdtes beeinflussen. Die Nutzungstemperatur betragt -10 bis +50° C oder 14 bis 122° F.

Solite auf der Anzeige ,,OLOAd" zu lesen sein, entfernen Sie umgehend die Last, da eine Uberbelastungssituation signalisiert wird.
Uberpriifen Sie, dass die Belastung innerhalb der Tragfthigkeit des Gerdtes. Wenn es um eine Uberlastung anzuzeigen weiter, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Aunque estos dispositivos siguen los estandares IP65/NEMAZX, no deben sumergirse en agua. Las consecuencias de una E
inmersion no pueden garantizarse y se debe, por tanto, evitar.

Evite su uso en 20-30 minutos en cambios rapido de temperatura, por ejemplo al pasar el dispositivo de un vehiculo frio a una
habitacion caliente. El cambio de temperatura puede afectar a la precision del dispositivo. La temperatura de funcionamiento es de
-10a+50°Code14a122°F.

Si aparece en la pantalla "OLOAd", retire la carga inmediatamente ya que hay una sobrecarga.
Compruebe que la carga aplicada esta dentro del limite de carga de trabajo del dispositivo. Si se sigue mostrando la sobrecarga, péngase en contacto con su
proveedor.

Anche se i presenti dispositivi sono sigillati conformemente agli standard IP65/NEMAZX, non dovrebbero essere immersi I]
nell’acqua. Gli effetti del solvente sul dispositivo non possono essere garantiti e quindi dovrebbe essere evitato.

Evitare I'uso entro 20-30 minuti di cambiamenti rapidi di temperatura, per esempio quando si muove il dispositivo da un veicolo
freddo in una stanza calda. La variazione della temperatura pud influire sull’accuratezza del dispositivo. La temperatura operativa &
nell’intervallo da-10a+50° Coda 14a 122°F.

Se il display mostra "OLOAd" rimuovere immediatamente il carico perché indica una situazione di sovraccarico.
Verificare che il carico applicato € entro il limite di carico di lavoro del dispositivo. Se si continua a visualizzare sovraccarico, contattare il proprio fornitore.

Hoewel deze apparatuur is verzegeld volgens de IP65/NEMA4X maatstaven, dienen ze niet ondergedompeld te worden in =
water. De effecten van oplosmiddelen op het toestel kunnen niet worden gegarandeerd en dienen derhalve te worden voorkomen.

Voorkom gebruik binnen 20 — 30 minuten na een snelle temperatuursverandering, bijvoorbeeld door het toestel van een koud voertuig te
verplaatsen naar een verwarmde ruimte. De temperatuursverandering kan de accuratesse van het toestel beinvioeden. De
gebruikstemperatuur is 10 tot +50° C of 14 tot 122°F.

Mocht de display geven "OLOAd" verwijder de last onmiddellijk als dit wijst op een overbelasting.
Controleer of de toegepaste belasting binnen de werklast maximum van de apparatuur. Als het blijft overbelasting geven, neem dan contact op met uw leverancier.
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[MocKonbKy YCTPOINCTBa MEIOT YNNOTHEHWA, cooTBeTCTBYIoL e cTaHaapTam IP65/NEMALX, nx 3anpeluaeTtca onyckaTb B BOY.
HeBO3MOXHO rapaHTVPOBATb NONOXKVTENbHBIV 3GEKT OT BO3AEICTBIIA PaCcTBOPVTENEN Ha YCTPOVICTBO, MOSTOMY He CiefyeT
AO0MYCKaTb NX KOHTaKTa.

He skcnnyaTvipyiiTe ycTpoiicTBO B TeueHme 20-30 MVHYT Mocie peskoro nepenaza Temrnepatyp, HanpyMep, nocse nepeHoca yCTpoiicTsa n3
XOJIOfIHOTO aBTOMOGWNA B TeMTyto KOMHaTy. [epenag TemnepaTyp MOXET CHU3VTb TOYHOCTb M3MepeHNi. [lnanasoH pabourix TemnepaTtyp
coctasniseT or-10 4o +50°C (ot 14 fo 122°F).

Mpy nosBneH Ha aucnnee Haancn «OLOAD» He3aMeITENBHO CHUMMTE Harpy3ky.
Y6epuTech, 4TO Harpy3Ka, MPUNIOMKEHHasA HaXOMATCA B Npezenax pabouyel Harpy3Ki YCTPOVCTBA. EC Tak GyeT MpoaomiaTbCs, YTo6bl 0TOGpasVTL neperpysKiA,
06paTUTeCh K NOCTaBLVIKY.

AV KOl QUTEG Ol CUOKEVEG PEPOLV OTEYQVOTIOINCN CUMPWVA pE Ta ipdtura IP65S/NEMALX, Sev Ba mpénet va Bubiovtal oe i
vepPO. H emiGpacn S1o\iTn 0T cUoKeUN Sev gival eyyunpévn Kat Ba TIPETTEL EMOUEVWG Va ATOPEVYETAL

ATOQUYETE TN XPrion evtog 20-30 Aemtwv ypriyopwv HETaBoAwv BeppoKpacia, yia mapddelyHa, HETAKIVWVTOG T GUCKELH amd éva
Taywpévo dxnpa ot éva (eoTo dwpdtio. H ahhayr) Beppokpaciag pmopei va ennpedoel Ty akpifela tng cuokeur|c. H Beppokpacia
Aermoupyiag givat 10 €wg +50° C A 14 éwg 122°F.

Av gpgavioTei n éveiEn “OLOAd” otnv 08vn, a@aip£oTe Gueaa To YopTio, KABWE auTr) UMTOSEIKVUEL pia GUVBIKN UTTEPPOPTWONG.
BePaiwbeite 6T T0 PopTio mou EapHOETal Eival EVTOE TOU 0pIou QOopPTIoU AEToupyiag TG ouoKeunc. Eav e§akohoubei va epgaviletat umeppdptwon,
ETMKOWWVIOTE HIE TOV IPOUNBOEUTH 0ag.

Mens dette utstyret er forseglet til IP65/NEMA4X standarder skal de ikke legges i vann. Effektene av lesningsmidler pa utstyret
kan ikke garanteres og skal derfor unngds. i

Unngda bruk innenfor 20-30 minutter med hurtige endringer i temperatur, for eksempel ved a flytte utstyret fra en kald bil til et varmt
rom. Endringen i temperatur kan pavirke ngyaktigheten av utstyret. Driftstemperaturen er -10 til +50° C eller 14 til 122°F.

Skulle skjermen vise “OLOAd”, fjern lasten umiddelbart, da dette indikerer en overbelastningssituasjon.
Kontroller at gjeldende last er innen arbeidsbelastningsgrensen til enheten. Hvis skjermen fortsetter & indikere overbelastning, ta kontakt med
forhandleren din.

Eftersom dessa enheter dr tatade enligt IP65/NEMA4X-standard bor de inte siinkas ner i vatten.
Effekterna av [sningsmedel pd enheten kan inte garanteras och bor darfor undvikas.

Undvik att anvdnda 20-30 minuter efter snabba temperaturforandringar, t.ex. om enheten har flyttats fran ett kallt fordon till ett
varmt rum. Temperaturfordandringar kan paverka enhetens noggrannhet. Drifttemperaturen ar 10 till +50°C eller 14 till 122°F.

Avldgsna omedelbart lasten om det star "OLOAd” pa skérmen eftersom detta indikerar en dverbelastning.
Kontrollera att den belastning som anbringas dr inom maxlasten av anordningen. Om det fortsdtter att visa verbelastning, kontakta din leverantr.

TEMWAIFZIRER IP65/NEMALX ZEEBAIPRAIHTEI SRS, EARREERNAKF, ﬁ\%iﬁ
BRSNS AT, HL SR ER YR, [Spic

Jiﬁﬁﬁﬁﬂmﬁw (20-30 93%9) ZFEIZIIMERETN, HINEEENRERENSHERNBEREBNEAN
R, MRERERAASTIITENERIE, RENTIERETE 10 B +50°C (14 B 122°F) ©

WRBTREI “OLOAd” FHE, HENIRER
BERAAHREN TSR, NH

T, NAZENEH T REY.
FETOBE, FABEEHIHER.
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These products are supplied with a certificate of calibration which is valid for one year. %
After this date, it is recommended the device is recalibrated by Straightpoint or an approved calibration laboratory.

Contact the Straightpoint service department or your supplier for more information.

In the unlikely event of this device failing, fit new batteries and re-test. Only when this has been done should you contact your supplier
to report the fault. When reporting the fault it is important to give a full description of the problem and the type of application the device
is being used for.

Ces produits sont livrés avec un certificat d'étalonnage qui est valable pour un an. -I
Apreés cette date, il est recommandé de faire un nouvel étalonnage par Straightpoint ou un laboratoire d'étalonnage agréé.

Contactez le service aprés-vente Straightpoint ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Dans le cas peu probable que ce produit tombe en panne, installez de nouvelles piles et testez & nouveau. Ce n'est que lorsque cela a été fait
que vous devez contacter votre fournisseur et lui signaler ce défaut. Lors de la dédaration du défaut, il est important de donner une description
compléte du probléme et le type d'application.

Diese Produkte werden mit einem fiir ein Jahr giiltigen Eichzertifikat geliefert. 5
Es wird empfohlen, dass das Gerdt nach Ablauf dieses Zeitraumes durch Straightpoint oder ein zugelassenes Kalibrierlabor
nachgeeicht wird.

Nehmen Sie fiir weitere Informationen Kontakt mit der Straightpoint-Kundendienstabteilung oder Ihrem Lieferanten auf.

Legen Sie fiir den unwahrscheinlichen Fall des Produktversagens neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut. Nur nachdem dies
getan worden ist, sollten Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten aufnehmen und den Fehler melden. Dabei ist es wichtig, eine vollstdndige
Problembeschreibung zu liefern und das Anwendungsgebiet zu nennen, fiir welches das Gerdit genutzt wird.

Estos productos se distribuyen con un certificado de calibracion que tiene un afio de validez. E
Tras esta fecha, se recomienda que Straightpoint o un laboratorio de calibracion autorizado recalibre el dispositivo.

Pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de Straightpoint o con su distribuidor si desea més informacion.

En elimprobable caso de que el dispositivo no funcione, introduzca pilas nuevas y pruébelo de nuevo. Solo cuando haya hecho esto debe
ponerse en contacto con su distribuidor para informar de la anomalia. Cuando la comunique es importante que dé una descripcion
completa del problema y del tipo de aplicacion que estd haciendo del dispositivo.

Questi prodotti sono fomiti con un certificato di taratura che & valido per un anno. I]
Dopo questa data si raccomanda che il dispositivo sia ricalibrato da Straightpoint oppure da un laboratorio di calibrazione approvato.
Contattare il dipartimento assistenza di Straightpoint o il vostro rivenditore per maggiori informazioni.

Nell’eventualita che il dispositivo presenti un guasto, installare nuove batterie e compiere nuovamente il test. Solo quando questo & avvenuto
dovreste contattare il vostro rivenditore per riportare il guasto. Nel riportare un guasto é importante fornire una descrizione completa del
problema ed il tipo di applicazione per cui € stato usato il dispositivo.

Deze producten worden geleverd met een kalibratiecertificaat, welke geldig is voor één jaar. =
Na deze datum wordt aanbevolen om het toestel opnieuw te laten kalibreren door Straightpoint of

eengoedgekeurd kalibratielaboratorium.

Neem voor meer informatie contact op met de serviceafdeling van Straightpoint of uw leverancier.

In het onfortuinlijke geval dat dit toestel defecten vertoont, plaatst u nieuwe batterijen en test u opnieuw of het toestel werkt. Alleen
wanneer u dit reeds heeft gedaan, dient u contact op te nemen met uw leverancier om het defect te melden. Bij melding van een defect
is het belangrijk om een volledige beschrijving van het probleem te geven en het soort toepassing waar het toestel voor wordt gebruikt.

B KOMIeKTe C M3AenemM NoCTaBRAeTCA CepTUMIKAT KaMBPOBKY, AEVCTBYIOLLMI B TEUEHIIE OQHOTO rofja. i
Io 1CTeueH 3TOro CPOKa PeKOMEH/IYETCA NPOBECTU NOBTOPHYIO Ka/IMOPOBKY YCTPOCTBA CVNaMM CreLanicToB

KomnaHum Straightpoint m cneLyanicToB aBTopK30BaHHO KanM6POBOYHOI Nabopatopun.

[inA nonyyeHnA [ONONHUTENBHON MHPOPMALIM OBPaTVTECh B CEPBUCHYIO CITy»KOy KOMMaHum Straightpoint Un K NocTaBLuKY v3nenva.
B ctyuae c60A yCTpOICTBa yCTaHOBMTE HOBble Gatapeu 1 MPoBepLTe ero PaboTocnocobHOCT. TONbKO MOCIe 3Toro ceayeT o6palLaTbca K
MOCTaBLUVIKY C COOBLLEHVIEM O MOMOMKE. [Tpi1 COOBLLIEHI O MONIOMKe BaX<HO MPeOCTaBUTL NOMHOE OMvicaHyie MpobeMbl 1 VM paborT, Ana
KOTOPbIX MPUMEHSETCA YCTPOIICTBO.

AUTA T TIPOIOVTA TIAPEKOVTAL HIE £VOL TIIOTOTTOINTIKO BABHOVOHINGNG, TO OT0IO Eivall £YKUPO YIa £va £TOG.
"Yotepa amd To mépag auTrig TG NHEPOUNVIOG cuvioTatal n €k Véou BaBHOVOpINGN TG CUOKEUNG and T Straightpoint rj éva —
EYKEKPIUEVO EpyaOTrplo BaBuovopnone.

ETMKowVvAOTE pe To TUApa o£pPIg TG Straightpoint 1y Tov MpopnBeuTr oag yia EPIOCOTEPES TANPOPOPIES.

TV amiBavn mEPITTWON amoTUXiag TNG CUCKEUNG, TOTTOBETHOTE VEEG UmaTapieg Kat SOKIMAoTE AN, Mévo dtav éxete pofei oe autiv
NV evépyela Ba TIPETTEL VA EMKOWVWVIOETE LE TOV TIPOUNOEUTH 0ag yia avapopd OPAEAUATOC. Katd v ava@opd GeAaMIaTog ivat
ONHAVTIKO Va SWOETE pia AP TIEPLYPAPI) TOU TTPORBARLATOG KAl TOU TUTIOU EQAPHOYAG XPHONG TNG GUCKEUNG.

Disse produktene er levert med et sertifikat for kalibrering som er gyldig for et ér. 1|
Etter denne datoen er det anbefalt at utstyret er rekalibrert av Straightpoint eller et godkjent kalibreringslaboratorie. T
Kontakt Straightpoint serviceavdeling eller din leverander for mer informasjon.

I det usannsynlige tilfelle ditt utstyr sviktet, sett i nye batterier og test pa nytt. Kun ndr dette er gjort ber du kontakte din leverander for
arapportere svikten. Ved rapportering av svikten er det viktig & gi en komplett beskrivelse av problemet og typen applikasjonen utstyret
er brukt for.

De hér produkterna levereras med ett kalibreringsintyg som dr giltigt i ett ar. -I
Efter detta datum rekommenderar vi att enheten omkalibreras av Straightpoint eller ett godkant kalibreringslaboratorium.

Kontakta Straightpoints serviceavdelning eller din aterforsdljare for ytterligare information.

Skulle det osannolika ske och enheten slutar fungera, sdtt in nya batterier och forsok igen. Endast om detta har gjorts bor du kontakta
din aterforsdljare och rapportera felet. Vid rapportering av fel dr det viktigt att du ger en fullstdndig beskrivning av problemet och anger
vad enheten anvands for.
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Conditions of warranty:

1) The equipment is used as described exuctly inthe operators manual supplled

2) Whilst we mak e h devic patch, it (UK) Ltd do not accept responsibility for inaccurate readings indicated by this equipment.
3) Inthe event of mulfunctlon the device is returned to the manufacturer:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

4)Tf we consider any malfunction to be caused by misuse, this warranty is void and any repair will be charged for accordingly.

Straightpoint (UK) Ltd warranty this product against malfunction for a period of two years from manufacture. %

Conditions de garantie:

1) L'équipement est utilisé comme décrit exactemnent dans le manuel d' utilisation fourni.

2) Tandis que nous faisons tous les efforts possibles pour s'assurer que chaque appareil est étalonné avant expédition, Straightpoint (UK) Ltd ne peut étre tenue responsable des lectures
inexactes indiquées par cet appareil.

3) En cas de dysfonctionnement, |'appareil est retourné au fabricant:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

Straightpoint (UK) Ltd garantit ce produit contre tout dysfonctionnement pour une période de deux ans a compter de la date de fabrication. I]

4) Tout dysfonctionnement causé par 1annulera la garantie et la réparation sera facturée en conséquence.

Straightpoint (UK) Ltd deckt dieses Produkt mit einer 2zwei Jahren ab 1m gegen Ausfdlle ab.

Garantiebedingungen:

1) Das Produkt wird exakt so genutzt, wie im gelieferten Bedlenungshandbuch beschrieben.

2) Obwohl wir lle Anstrengung umzu dass vor Auslieferung geeicht ist, ibernimmt Straightpoint (UK) Ltd keine Verantwortung fiir ungenaue

Werte, die durch das jeweilige Gerdt angezeigt werden.
3) Im Falle von St6rungen ist das Gerdt zurlick an den Hersteller zu senden:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 30U

4) Sind wir der Auffassung, dass Stérungen durch unsachg rursacht worden sind, ist diese G i irk und jede i hend berechnet.
Straightpoint (UK) Ltd garantiza este producto frente a mal funcionamiento durante dos afios desde su fabricacion.
Condiciones de la garantia:

1)El material se utiliza tal y como se describe en el manual de usuario facilitado.

2)Dado que hacemos todo lo posible por calibrar el dispositivo antes de que se distribuya, Straightpoint (UK) Ltd no acepta responsabilidad alguna por interpretaciones inexactas de lo
indicado en este material.

3) En caso de mal funcionamiento, devuelva el dispositivo al fabricante a la siguiente direccion:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

4)Si consideramos que el mal funcionamiento se debe a un uso inadecuado, se anula la garantiay se cobraré cualquier reparacién realizada.

Le condizione della garanzia:

1) L'apparecchiatura viene utilizzata esattamente come descritto nel manuale operatori in dotazione.

2) Anche se ci impegniamo per assicurarci che ogni dispositivo venga calibrato prima della spedizione, Straightpoint (UK) Ltd non accettala ilita per I acc
dalla presente apparecchiatura.

3) In caso di malfunzionamento il dispositivo viene restituito al produttore:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

Straightpoint (UK) Ltd garantisce questo prodotto contro il malfunzionamento per un periodo di due anni dalla produzione. I]

4) Qualora d considerare cheil 1to & causato da un uso improprio questa garanzia decade e tutti gli interventi di riparazione verranno addebitati di conseguenza.
Straightpoint (UK) Ltd biedt gedurende een periode van twee jaar vanaf de productiedatum een garantie tegen productfouten.

Garantievoorwaarden:

1) Het toestel wordt precies gebruikt als beschreven in de gebruikershandleiding als meegeleverd met het product.

2) Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elk apparaat voor verzending is aanvaardt 1t (UK) Ltd geen eid voor een onjuiste

waarde, aangegeven door dit toestel.
3) In het geval van defecten wordt het toestel geretoureerd naar de fabrikant.:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

4) Indien we constateren dat het defect wordt: door misbruik, is deze g et van toepassing en zal reparatie van het toestel komstig worden
de gebruiker.
(UK) Ltd paer rap: TV MI3AeNVA Ha [183 FOJIA, HAUMHAR C iaThl U3OTOBMEHIAA,
YCi0BiA NpeaoCTaBeHs rapaHTURHOMO OBCITY KINBAHWA:
1) O6OpyAOBaHYIE AOTKHO UCTIONb30BATBCA CTPOTO B COOTBETCTBIN C B HACTOALLIEM PYKOBO/CTBE M0 3KCI

2) He cmoTpA Ha To, YTO Nepefj OTNpaBKoiA BCe YCTPOICTBa Kanubpyiotcs, komnarma Straightpoint (UK) Ltd He HeceT OTBETCTBEHHOCTV 3a MOCNE/ICTBUA HETOUHBIX MOKa3aHuiA,
ComoLLbio Aa

3) B cnyviae HencpaBHoOCTI U3penvie

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghtcn Avenue, Wuter\ucvl\le Hunts PO7 3DU

4) ECM HeMCNPaBHOCTL Bbi3BaHa 3KC CHUMaET C ceb rap: i CTBa, NPV 3TOM CTOUMOCTb PEMOHTa V3[ENNA MOAIEKUT
ornare foKynatenem.

H Straightpoint (UK) Ltd miapéxet eyyGnon n SUsAEmoupyiag Tou Iapéviog poiéviog yia xpoviké Siatnia 800 ety ané

ZuvOriKeg cvvunar]c

10 Xer d akpl&ucm 6 {510 XEIPIOTGV.

2) B Ba KGO yam me OUNONG KABE GUOKEUNG TPV TNV QT A, N Straig (UK) Ltd & Avel Kaplia evBUVN yia avakpiBeic
svéslizl( TI0U UOBEIKVGE 0 €EOToKOC.

35T nat

Stmlghtpc\nt (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghtcn Avenue Waterlooville, Hums P07 3DU

4) Av kpivoupe 6Ti oTfoladrimiote SUCAEToUpYia OPEETaL O KaKr XPrion, N eyyonon Kat kaBe emokeur| Ba ¢ ( n Xpéwaon.

Straightpoint (UK) Ltd garanterer dette produktet mot funksjonsfeil i en periode pato dr fia produksjon. |
Garantibetingelser: A=
1) Utstyret er brukt nayaktig som beskrevet i brukerhandboken som er levert.

2) Selvom viforsaker & sikre at hvert utstyr er kalibrert for forsendelse, vil ikke Straightpoint (UK) Ltd péta seg noe ansvar for unayaktige avlesninger indikert av dette utstyret.

3) Itilfelle av maskinsvikt, er utstyret retunert til produsenten:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

) Om vi anser at en maskinsvikt er forérrsaket av misbruk er denne garantien ugyldiggjort og alle reparasjonskostnader vil bli beregnet i samsvar med dette.

Straightpoint (UK) Ltd Iémnar garanti pa denna produkt for funktionsfel under en period av tva ar fran tillverkningsdatumet.
Garantivillkor: +
1) Utrustningen anvéinds enligt den utforliga beskrivningen i medféljande bruksanvisning.

2) Aven om vi gér allt vi kan fér att se il att varje enhet dir kalibrerad fére leverans ansvarar (UK) Ltd inte for felaktiga avidisningar som utfors av denna utrustning.

3) Vid fel returneras enheten il tillverkaren:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 123, Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU

4) Om vi anser att ett fel har orsakats av felaktig anvandning dr denna garanti ogiltig och alla reparationer kommer da att debiteras.
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Before Rigging Your New Load Cell

To ensure that your loadcell performs with the same accuracy as when it
was calibrated in the factory it is imperative that you rig it using the
recommended shackle or if using a different shackle manufacturer one with
the pin diameter noted below:

Recommeanded Shackla Shackla Part#

Shackle Pin @

Crosby G2130 3.25t 1262013 19mm /%"
i "E"JI"I‘I =3 i w L,
Grocty Q21306 £t 1262031 '

25te Crosby G130 25 1262095 | Blmm/2”
3I5te Crosby G2130 35t 1019677 S57mm [ 2-14°
bt Crosby G2140 551 1021156 | &Fmm [ 2-1/4°
7510 Crosby G2140 85t 1021174 70mm / 2-3/4°
100te Crosby G2140 120t 1021192 | 83mm/3-1/4
15018 Crosby G2140 160t 1021218 95mm / 3-3/4°

200te Crosby G2140 200t 1021475 121mm / 4-3/4°
250te Crosby G2140 250t 1021484 [ 127mm/5"
300te Crosby G2140 3001 1021483 152mm/ 6"
500te Crosby G2160 5001 1021343 180mm f 7-1/8"
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Distributor Stamp

Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU UK - Tel: +44 (0)2392 484491
2801 Dawson Road, Tulsa, OK 74110 - USA - Tel: +1 (918) 834-4611




